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As coisas humanas precisam ser conhecidas para 
ser amadas; As coisas divinas precisam ser 
amadas para ser conhecidas. 
 

















































(Poli-éter-éter-cetona) PEEK representa atualmente uma alternativa para 
implantes ortopédicos devido à sua biocompatibilidade e baixo módulo 
de elasticidade quando comparado ao titânio. PEEK tem mostrado ser 
muito atraente para a incorporação de compostos, graças ao processo de 
sulfonação que promove um balanço entre as propriedades mecânicas e 
estabilidade termo-oxidativa com uma alta probalidade para geração de 
novos materiais com excelentes propriedades químico-mecânicas. O 
objetivo deste trabalho foi de funcionalizar o PEEK, a fim de incorporar 
novos compostos anti-biofilme derivados de lactamas. Grânulos de 
PEEK foram funcionalizadas por tratamento com ácido sulfúrico e, em 
seguida, dissolvidos em solução de dimetilsulfóxido. Após a 
funcionalização, antibiofilme à base de lactama foi adicionado à solução 
de poli(éter-éter-cetona) sulfonado (SPEEK). Uma técnica de 
revestimento por imersão foi utilizada para sintetizar um filme fino 
sobre um substrato à base de vidro. O grau de sulfonação (DS) e a 
incorporação de lactama no SPEEK foram determinados por 
espectroscopia de infravermelho com transformada de fourier (FTIR), 
ressonância magnética nuclear (RMN), análise termogravimétrica 
(TGA), e microscopia electrônica de varredura (SEM-EDS). Em 
seguida, foi avaliada a eficácia do tratamento do antibiofilme 
incorporado ao polímero  através da medida de formação de biofilmes 
pela bacteria Streptococcus mutans sobre os materiais funcionalizados. 
Foi determinado grau de sulfonação (DS) de 65%, enquanto que as 
curvas TGA e FTIR confirmaram a presença de SO3H e lactamas na 
estrutura de SPEEK. A densidade do biofilme na superfície de SPEEK 
contendo lactamas foi menor do que no SPEEK livre de lactama, 
indicando que a atividade desses compostos antibiofilme foi mantida 
após incorporação no SPEEK. 
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PEEK is currently presented as an alternative for orthopedic implants 
due to its biocompatibility and low modulus compared to titanium. 
PEEK has been shown to be very attractive for incorporating 
compounds thanks to the sulphonation process, which promotes a 
balance between the mechanical properties and thermo-oxidative 
stability. The objective of this study was to functionalize the poly (ether-
ether-ketone) (PEEK) in order to incorporate new anti-biofilm 
compounds, lactam derivatives. PEEK samples were functionalized by 
treatment with sulfuric acid and then dissolved in dimethylsulfoxide 
solution resulting in SPEEK. After functionalization, lactam-based 
antibiofilm compounds were added to the sulphonated poly (ether ether 
ketone) SPEEK to produce a thin film coating a glass-based substrate. 
The degree of sulphonation (DS) and the incorporation of anti-biofilm 
compounds (lactams) in SPEEK were determined by Infrared Fourier 
Transform Spectroscopy (FTIR), Nuclear Magnetic Resonance (NMR), 
Thermogravimetric Analysis (TGA) and Electron Microscopy Scanning 
(SEM-EDS). Then, the effectiveness of the treatment applied to 
antiobiofilm polymer was evaluated biofilm formation capacity of 
Streptococcus mutans on the SPEEK functionalized. The 
characterization indicated a high DS of 65%, while the TGA curves 
confirmed the presence of SO3H in SPEEK and lactam structure. The 
biofilm density on SPEEK containing lactam was lower than SPEEK 
without lactam, indicating that the activity of these compounds was 
maintained antibiofilm after incorporation into SPEEK. 
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Na atualidade o conhecimento disponível acerca da biologia dos 
biofilmes bacterianos aumenta em proporção direta ao acúmulo de 
problemas encontrados no tratamento de infecções bacterianas 
ocasionado pelo desenvolvimento de resistência às terapias 
antimicrobianas convencionais. Essa realidade, por sua vez, forçou uma 
mudança no alvo de estratégias de controle microbiano, favorecendo o 
uso de terapias dirigidas contra a aderência bacteriana a substratos 
bióticos e abióticos em detrimento daquelas dirigidas contra a 
viabilidade dos microrganismos. Tais estratégias, ditas não 
convencionais, associam a vantagem de tratar infecções em seus 
estágios iniciais, inibindo às etapas de adesão, colonização/maturação 
bacteriana de baixo risco de indução de resistência ao tratamento na 
população-alvo (Subramani, Jung, Molenberg, & Hämmerle, 2009). 
 
Entre compostos de antibiofilme identificados até o momento, o grupo 
de furanonas naturais halogenados, que foram inicialmente isoladas da 
alga vermelha Delisea pulchra, revela atividade inibitória contra 
biofilmes compostos por certos patógenos como Escherichia coli e 
Bacillus subtilis (Ren, Sims, & Wood, 2001, 2002). Estudos recentes 
têm mostrado que lactamas sintetizadas a partir de análogos de 
rubrolideos, cuja estrutura se assemelha à das furanonas (Hentzer & 
Givskov, 2003; Manefield et al., 2002; Pereira et al., 2014b), são ativas 
contra biofilme de Enterococcus faecalis, S. epidermidis e P. aeruginosa 
(Pereira et al., 2014a, 2014b). 
 
Dentre os polímeros atualmente utilizados em odontologia clinica, o 
PEEK apresenta-se como uma alternativa em ortopedia e implantodontia 
devido à sua biocompatibilidade e baixo módulo de elasticidade em 
comparação com o titânio, importante na transmissão de forças e 
processos de remodelamento ósseo (Lee et al., 2012), tendo-se mostrado 
muito atraente para incorporar compostos antibiofilme graças ao 
processo de sulfonação, este processo de solfunação que promove um 
equilíbrio entre as propriedades mecânicas e estabilidade termo-
oxidativa (Appleby & Twidell, 1996; Zaidi, 2003), sendo á ferramenta 
para obter um material com propriedades mecânicas e químicas útil para 
incorporação de composto antibiolme. 
  
Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido nos Departamentos de 
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Odontologia, Engenharia Mecânica e Física da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), Brasil.  
O presente trabalho resulta em uma Dissertação de Mestrado dividida 
em dois Capítulos: o Capitulo I apresenta uma Introdução geral 
incluindo uma Revisão da Literatura sobre os aspectos relacionados ao 
PEEK e suas aplicações, doença periodontal e peri-implantar associdas 
ao biofilme oral, Quorum Sensing e compostos anti-biofilme. Os termos 
aplicados foram pesquisados no período de 2010 a 2015 em artigos 
publicados na base de dados Pubmed disponíveis na internet e livros.  O 
Capítulo II apresenta dois artigos elaborados para divulgação e 
publicação em revista internacional, especificando a metodologia de 

















2 REVISÃO DA LITERATURA 
2.1. PEEK e suas aplicações 
Desde os anos 1980, polímeros de polieteretercetonas (PEEK) têm sido 
cada vez mais utilizados como biomateriais no tratamento de traumas 
ortopédicos e implantes medulares, apresentando-se como uma 
alternativa para ortopedia e implantodontia devido à sua 
biocompatibilidade e baixo módulo de elasticidade em comparação com 
o titânio (Lee et al., 2012). 
A estrutura química das cetonas poliaromáticas presentes no PEEK 
confere estabilidade a temperaturas elevadas até 300
o
C, resistência 
química á radiação e substâncias ácidas, alta compatibilidade e  maior 
resistência mecânica do que muitos metais, tornando-se altamente 
atraente para aplicações biomédicas (Kurtz & Devine, 2007; 
Meningaud, Spahn, & Donsimoni, 2012). PEEK e seus compósitos 
apresentam valores de resistência à tração entre 100 e 215 MPa e baixos 
valores de módulo de elasticidade, variando entre 4,5 até 19 GPa, 
dependendo da presença de material de enchimento inorgânico (Kurtz & 
Devine, 2007). Em comparação, o titânio comercialmente puro revela 
valores médios de resistência à tração em torno de 400 a 550 MPa e 
módulo de elasticidade entre 100-140 GPa (Niinomi, 1998). Os valores 
do módulo de elasticidade do PEEK encontram-se próximos ao do osso 
cortical e promovem uma melhor distribuição de força e o subsequente 
processo de remodelação óssea que circunda o biomaterial (Kurtz & 
Devine, 2007; Lee et al., 2012; Meningaud et al., 2012). Ainda, o PEEK 
tem se tornado um material interessante para aplicações em próteses 
dentárias e estruturas de implantes (Broggini et al., 2003; Meningaud et 
al., 2012; Sarot, Contar, Cruz, & Magini, 2010).  
No entanto, como qualquer outro material presente na cavidade oral, o 
PEEK é vulnerável ao acúmulo de biofilmes orais que podem induzir 
reações inflamatórias peri-implantares ou periodontais (Jansen, Conrads, 
& Richter, 1997; Teughels, Van Assche, Sliepen, & Quirynen, 2006). 
Tais reações inflamatórias em volta dos implantes podem ser restritos 
aos tecidos moles peri-implantares, caracterizada por uma inflamação 
reversível (mucosite) ou levando a uma reação inflamatória com 
subsequente perda óssea irreversível, (perimplantites) (Heitz-Mayfield, 
2008; Zitzmann, Abrahamsson, Berglundh, & Lindhe, 2002; Zitzmann 




2.2. Doença periodontal e peri-implantar 
 
Do ponto de vista da saúde pública, periodontite e cárie dental são 
doenças infecciosas da cavidade associadas ao biofilme oral. O biofilme 
bacteriano é amplamente estudado tendo em vista a adesão bacteriana, 
devido à sua ampla presença, acessibilidade, fornecendo uma visão clara 
sobre a arquitetura e da distribuição espacial das espécies predominantes 
(Zijnge et al., 2010). 
 
As doenças periodontais são classificadas em duas formas: gengivite e 
periodontite. O termo gengivite refere-se a uma inflamação gengival, 
sem sinais de perda dos tecidos osseos, enquanto a periodontite, além da 
inflamação gengival, é caracterizada pela perda óssea. Esse processo é 
bactério-dependente e a severidade é regulada pela presença de fatores 
de risco, como o fumo, estresse e alterações sistêmicas, assi como a 
resposta do hospedeiro (Zijnge et al., 2010).  
Uma vez introduzidos na cavidade oral, os implantes de titânio e outros 
materiais tornam-se tão suscetíveis à colonização por biofilmes quanto a 
superfície natural dos dentes. Embora titânio e ligas de titânio sejam  
materiais amplamente utilizados na confecção de implantes dentários, 
infecções associadas a este tipo de materiais representam ainda um sério 
problema para a saúde. Estudos demonstraram a capacidade apresentada 
por bactérias da flora oral de aderir à superfície de implantes de titânio, 
relacionando-a principalmente à topografia e tratamento da superfície 
dos implantes dentários (Quirynen, Abarca, Van Assche, Nevins, & van 
Steenberghe, 2007). 
Assim como a formação e composição do biofilme inicial serão afetadas 
pela microtopografia e hidrofilicidade da superfície do dispositivo, a 
camada proteica formada na superfície do implante sob condições 
fisiológicas é responsável pelo aumento da sua susceptibilidade à 
colonização bacteriana (Zhao, Chu, Zhang, & Wu, 2009). 
Aproximadamente 24% dos implantes dentários são afeitados através de 
doenças como a mucosite peri-implantar e peri-implantite, sendo esta 
última considerada a principal causa de perda de implantes após 5 anos 
(Zitzmann & Berglundh, 2008).  
Os biofilmes orais são comunidades bacterianas tridimensionalmente 
estruturadas e aderidas a uma superfície sólida, que pode ser o esmalte 
dos dentes, a superfície da raiz ou implantes dentários, embebidas em 
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uma matriz exopolissacarídica secretada pelas próprias bactérias. O 
processo inicial de aderência bacteriana ocorre de forma organizada, 
com os colonizadores primários aderindo a receptores presentes na 
película adquirida, que recobre a superfície dentária minutos após a 
limpeza da mesma, e é composta de moléculas produzidas pelo 
hospedeiro (Teughels et al., 2006). 
 
A microbiota inicial predominante em dentes humanos é composta de 
bactérias pertencentes ao gênero Streptococcus, tais como S. sanguinis, 
S. oralis, S. gordonii, S. mitis, S. mutans e S.sobrinus, que representam 
60 a 80% de todos os colonizadores primários, e que apresentam 
diferentes adesinas, responsáveis pela sua aderência à película adquirida 
(Nyvad & Kilian, 1987).  
 
2.3. Biofilme Oral  
 
De maneira análoga ao que ocorre com a dentição natural, os implantes 
dentários são suscetíveis à destruição de suas estruturas de sustentação 
causada por biofilmes. Este processo destrutivo resulta geralmente de 
infecções oportunistas, causadas por bactérias patógenas que colonizam 
as áreas peri-implantares e a dentição adjacente (Zitzmann & Berglundh, 
2008).  
 
Após higiene oral, uma película composta de glicoproteínas 
condicionado, água e com íons de 0,1-15 µm de espessura forma-se 
sobre tecidos duros e moles (Marsh P, 2009). Ao longo deste filme 
condicionado, forma-se o biofilme, é um co-agregado bem organizado 
de microorganismos, embebido numa matriz formada por 
polissacarídeos extracelulares, glicoproteínas, ácidos nucleicos e água 
(Listgarten & Lai, 1999; Marsh P, 2009). Formado seguindo as 
seguintes etapas: (1) transporte de colonizadores iniciais para a 
superfície; (2) adesão inicial fraca e reversível, resultante de interações 
fracas entre microorganismos e a superfície; (3) uma forte adesão de 
microorganismos à superfície, estabelecida por interações específicas 
(ligações covalentes, iônicos ou hidrogênio); (4) maturação, crescimento 






Figura 1. Ilustração representando a formação esquematica de Biofilme oral 




As bactérias dentro do biofilme não existem como entidades 
independentes, mas sim como uma comunidade que age de forma 
coordenada e metabolicamente integrada (Teughels et al., 2006). As 
bactérias apresentam um metabolismo diferente quando organizadas na 
matriz do biofilme. A fim de viabilizar  este modo de organização, as 
bactérias fazem uso de um mecanismo químico de comunicação 
intercelular realizado através de pequenas moléculas de sinalização, 
chamado Quorum Sensing (QS). Utilizando o QS as bactérias 
coordenam comportamentos comunitários através da ativação e 
inativação da expressão simultânea de genes, controlando diversas 
atividades como a bioluminescência, formação de biofilme e secreção de 
exoenzimas, resultando no controle da sobrevivência e patogenicidade 
de inúmeras linhagens bacterianas (Schuster, Joseph Sexton, Diggle, & 
Peter Greenberg, 2013). 
O tratamento de infecções bacterianas depende ainda da utilização de 
antibióticos tradicionais atualmente, No entanto, o uso indiscriminado e 
contínuo de antibióticos para o controle e profilaxia de patógenos 
bacterianos, levou ao aparecimento de numerosas linhagens resistentes à 
maioria dos antimicrobianos disponíveis no mercado. A consequencia 
disto é a maior problemática em sintetizar novos compostos anti-
bacterianos de largo espectro que combatam patógenos multirresistentes 
(Barrett & Barrett, 2003).  
Estudos têm mostrado que a exploração da complexidade das relações 
hospedeiro-patógeno representa uma abordagem promissora para o 
desenvolvimento de novas drogas, passando a considerar cada vez 
menos o crescimento bacteriano como alvo, em favor dos mecanismos 
de patogenicidade, de interação patógeno-hospedeiro e da otimização da 
resposta imune dirigida contra patógenos específicos (Hentzer & 
Givskov, 2003; Natrah et al., 2011). Um enfoque mais eficaz para o 
tratamento de infecções causadas por biofilmes, seria basear-se na 
inibição do processo de aderência bacteriana propriamente dito, atuando 
através de inibidores de quorum sensing (Natrah et al., 2011).  
2.4 Compostos anti-biofilme 
As terapias antimicrobianas convencionais podem diminuir um processo 
infeccioso por erradicar bactérias planctônicas surgidas a partir da 
maturação do biofilme, mas são ineficazes contra aqueles 
microrganismos presentes no interior dos biofilmes. Dentro do biofilme, 
os microrganismos estão também protegidos contra a desidratação, 
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substâncias ácidas, salinidade e fagocitose (Rasmussen & Givskov, 
2006; Romero, Traxler, López, & Kolter, 2011).  
Quando bem organizada em biofilmes, as bactérias são capazes de 
sobreviver a tratamentos com antibióticos em concentrações de até um 
milhão de vezes maiores que a concentração mínima inibitória 
determinada para culturas das mesmas bactérias em suspensão (Ceri et 
al., 1999). 
A identificação de compostos capazes de inibir a formação de biofilme 
surge como a melhor estratégia para o controle de infecções microbianas 
(de Lima Pimenta et al., 2013; Hentzer & Givskov, 2003; Natrah et al., 
2011). Uma vez que tais compostos não destroem os patógenos 
diretamente, mas sim reduzem a população de bactérias resistentes por 
perturbar a organização do biofilme, evitando e/ou revertendo o 
desenvolvimento de resistência bacteriana à droga (Pereira et al., 
2014b). 
Uma classe de compostos que desempenha este papel são o grupo das 
furanonas halogenadas naturais. Estes compostos foram inicialmente 
isolados da alga vermelha Delisea pulchra e apresentaram atividade 
inibitória contra a formação de biofilme em Escherichia coli e Bacillus 
subtilis, entre outros patógenos (Ren et al., 2001, 2002). 
Estudos revelaram resultados satisfatórios quando furanonas são 
adicionados às resinas e cimentos ionômero de vidro. Todas as fórmulas 
de cimentos contendo furanona apresentaram atividade antibacteriana 
significativa, contra S. mutans e Lactobacillus sp (Weng et al., 2012). 
Devido à dificuldade na obtenção de furanonas naturais, e ao seu índice 
de citotoxicidade, estimulou-se o desenvolvimento de compostos 
semelhantes de origem sintético, com resultados promissores (He et al., 
2012). Dentre esses compostos e com composição química semelhante à 
furanonas sintéticas, estão as lactamas. A composição química desses 
compostos difere pelo fato de as lactamas apresentarem um átomo de 
oxigênio próximo à carbonila (Figura 2). Enquanto que as furanonas, 
apresentam o átomo de nitrogênio próximo ao anel central (Hentzer & 
Givskov, 2003; Manefield et al., 2002). Estudos recentes têm mostrado 
que a lactamas aspresentam uma atividade ativa contra biofilme de 
Enterococcus faecalis, S. epidermidis e P. aeruginosa (Pereira et al., 
2014a, 2014b).  
Estudos comparando a atividade das lactamas e as nanoparticulas de 
prata demonstram que as lactamas apresentam grande potencial de ação 
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antimicrobiano, alto índice de viabilidade celular, tendo as lactamas 
atividade reconhecida contra o biofilme bacteriano (Neto, 2013). 
Pelas razões discutidas acima, foi escolhida uma lactama a ser utilizada 
no presente estudo como compostos anti-biofilme sintetizada pelo grupo 
de pesquisa do Departamento de Agroquímica, da Universidade Federal 
de Viçosa, Minas Gerais. 
 
Figura 2. – Estrutura química da lactama sintética U21-1 (A), estrutura quimica 
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O objetivo deste trabalho foi funcionalizar o poli(éter-éter-cetona) 
(PEEK), a fim de incorporar novo composto anti-biofilme base de 
lactama. Grânulos de PEEK foram funcionalizadas por tratamento com 
ácido sulfúrico e, em seguida, dissolvidos em solução de 
dimetilsulfóxido. Após a funcionalização, antibiofilme à base de lactama 
foi adicionada à solução de poli(éter-éter-cetona) sulfonado (SPEEK). 
Uma técnica de revestimento por imersão foi utilizada para sintetizar um 
filme fino sobre um substrato à base de vidro. O grau de sulfonação 
(DS) e a incorporação de lactama no SPEEK foram determinados por 
Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), 
Ressonância Magnética Nuclear (RMN), Análise Termogravimétrica 
(TGA), e Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM-EDS). Além 
disso, a formação de biofilmes de Streptococcus mutans sobre os 
materiais funcionalizados foi avaliada. Foi determinado grau de 
sulfonação (DS) de 65%, enquanto que as curvas TGA e FTIR 
confirmaram a presença de SO3H e/ lactamas na estrutura de SPEEK. A 
densidade de biofilme na superfície de SPEEK contendo lactamas foi 
menor do que no SPEEK livre de lactama, indicando que a atividade 
desses compostos antibiofilme foi mantida após incorporação no 
SPEEK. 
 
Palavras-chave: PEEK, SPEEK, lactama, Streptococcus mutans, 
biofilme, inibição do biofilme. 
__________________________________________________________ 
 
10 entre 100-140 GPa [3]. Os valores do módulo de elasticidade são 
importantes na distribuição de forças oriundas da oclusão que pode resultar 
em um processo de remodelação óssea ao redor  do biomaterial [1,2,4]. 
Desta forma, o PEEK torna-se um material interessante para aplicações em 
próteses dentárias e estruturas de implantes [2,5,6]. No entanto, como 
qualquer outro material presente na cavidade oral, PEEK é vulnerável ao 
acúmulo de biofilmes orais que podem induzir reações inflamatórias peri-
implantares ou periodontais [7,8]. Tais reações inflamatórias peri-
implantares podem ser restritas aos tecidos moles, caracterizada por uma 
inflamação reversível (mucosite) ou levar a uma reação inflamatória com 





O processo de formação de biofilme inicia-se logo após a higiene oral,  
com uma película de 0,1-1,5 Um de espessura composta de 
glicoproteínas, água e íons sobre os tecidos duros e moles da cavidade 
oral [12]. Posteriormente, um co-agregado bem organizado de 
microorganismos embebido numa matriz com base em polissacarídeos 
extracelulares, glicoproteínas, ácidos nucléicos e água sobre superfície 
[12], [13]. O biofilme oral desenvolve-se através dos seguintes 
mecanismos: (1) a migração de colonizadores iniciais para a superfície; 
(2) adesão inicial reversível resultante de interações fracas entre 
microorganismos e superfície; (3) uma forte adesão de microorganismos 
na superfície estabelecida por interações específicas (ligações 
covalentes, iônicas ou hidrogênio); (4) maturação e crescimento. A 
formação e arquitetura do biofilme são dependentes do comportamento 
bacteriano de agregação e da organização estrutural da comunidade, 
conseguida através de um sistema de comunicação célula-a-célula 
conhecido como quorum sensing (QS). Quorum sensing é um 
mecanismo de comunicação utilizado pelas bactérias através de sinais 
químicos chamados de Auto Indutores (AI), que controlam o 
comportamento social através da ativação e desativação de genes em 
resposta a estímulos ambientais. 
 
As terapias antibióticas convencionais podem diminuir um processo 
infeccioso por erradicar bactérias planctônicas que surgem a partir de 
populações aderentes; no entanto, são ineficazes contra aqueles 
microrganismos embebidos nos biofilmes. Quando organizada em 
biofilmes, as bactérias são capazes de sobreviver a tratamentos com 
antibióticos em concentrações até um milhão de vezes mais elevadas do 
que as utilizadas para matar suas homólogas planctônicas [14]. No 
interior do biofilme, as bactérias estão  protegidas contra a desidratação, 
substâncias ácidas, salinidade e fagocitose [15,16]. A identificação de 
compostos capazes de inibir a formação de biofilme surge como a 
melhor estratégia para o controle de infecções microbianas [17,18]. Tais 
compostos não destroem os patógenos diretamente, mas reduzem a 
população de bactérias resistentes perturbando a organização do 
biofilme e evitando o desenvolvimento de resistência bacteriana à droga 
[19]. 
 
Entre os compostos antibiofilme identificados até o momento, o grupo 
de furanonas naturais halogenadas, que foram inicialmente isoladas da 
alga vermelha Delisea pulchra, revela boa atividade inibitória contra 
biofilme composto por patógenos, como Escherichia coli e Bacillus 
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subtilis [20,21]. Estudos recentes têm mostrado que lactamas 
sintetizadas a partir de análogos de rubrolidos, cuja estrutura se 
assemelha à de furanonas [18,19,22], são ativos contra biofilme de 
Enterococcus faecalis, S. epidermidis e P. aeruginosa [19,23]. 
 
O objetivo deste trabalho foi sintetizar, funcionalizar e caracterizar o 
poli(éter-éter-cetona) sulfonado PEEK, visando a incorporação de novo 
composto antibiofilmes orgânicos à base de lactama. 
 
2. Materiais e Métodos 
 
2.1. Funcionalização de PEEK 
 
PEEK (OPTIMA 450P, Victrex; Inglaterra) foi funcionalizado por 
processo de sulfonação, usando ácido sulfúrico a 98 % (Synth®, Brasil) 
e misturado com composto anti-biofilme orgânico. A sulfonação do 
PEEK foi realizada de acordo com os procedimentos anteriormente 
descritos na literatura [24-26].  
 
Num balão volumétrico, 2,0 g PEEK foi solubilizado em 50 ml de ácido 
sulfúrico a 98 %. A mistura foi aquecida a 50°C e mantida sob agitação 
mecânica em atmosfera durante 1h. Em seguida, a mistura reacional foi 
gradualmente adicionada a 500 mL de água destilada gelada, resultando 
na precipitação de um poli(éter-éter-cetona) sulfonado (SPEEK). O 
produto foi então filtrado, lavado com água até à remoção completa do 
ácido sulfúrico e desidratado a 80ºC durante 48h. Após a 
funcionalização, o polímero foi dissolvido em dimetilsulfóxido (DMSO, 
Synth®; Brasil) para adição da lactama. 
A concentração inibitória mínima (MBIC) da lactama contra biofilmes 
de Streptococcus mutans foi previamente definida em  0,0875 mg/mL e 
utilizado neste estudo [19]. 
 
A técnica de revestimento por imersão foi utilizada para sintetizar finas 
películas SPEEK/lactama sobre as superfícies de vidro. Substratos à 
base de vidro foram imersos na solução de SPEEK contendo lactama 
solubilizada durante 30 s. Após o revestimento por imersão, as amostras 
foram colocadas num forno a 50°C durante 24h para remover o solvente 





2.2. Caracterização  
 
A análise termogravimétrica (TGA) dos polímeros foi realizada sob  




de nitrogênio utilizando um equipamento 
TGA-50 (Shimadzu, Japão ®). Experiências não-isotérmicas foram 
realizadas a partir de 25 até 900°C a uma taxa de aquecimento de 10°C 
min
-1
 para cada amostra. O grau de nitração (ND) do PEEK e SPEEK 
com lactama foi calculada utilizando as curvas TGA.  
 
O SPEEK nitrado contendo lactama foi dissolvido em DMSO-d6 (ca. 
solução a 3%) para a análise por ressonância magnética nuclear (RMN) 
usando um espectrómetro Varian AS-400, Oxford. SPEEK-OH foi 
analisado por RMN de estado sólido. 
 
Espectroscopia no infravermelho (FTIR) foi aplicada para análise de 
PEEK, SPEEK e SPEEK/lactama em 20 varreduras com resolução de 4 
cm usando um espectrômetro FTL-2000 (Bomem, Canadá). Todas as 
amostras foram secas e purificadas antes da análise. 
 
2.3. Formação de Biofilme 
 
Streptococcus mutans ATCC 25175 foram cultivados em condições 
microaerófia durante 48h a 37°C em placas de ágar com 32 g/L do meio 
Brain Heart Infusion (BHI) (Bacto, DIFCO®, EUA) suplementado com 
3 g/L de extrato de levedura e 200 g/L de sacarose (Bacto, Difco, EUA). 
Antes da formação do biofilme, células de S. mutans foram inoculadas 
em caldo tríptico de soja (TSB - Bacto, DIFCO®, EUA) suplementado 
com 3 g/L de extrato de levedura e 200 g/L de sacarose durante 18h a 
37ºC. Após a incubação, peletes de S. mutans foram colhidos por 
centrifugação a 5000 rpm durante 10 min a 4°C, e lavados duas vezes 
com uma solução tampão de fosfato (PBS). O precipitado bacteriano foi 
então resuspenso em TSB suplementado com mucina (2,5 g/L), peptona 
(5 g/L), ureia (1 g/L), extrato de levedura (2 g/L) e sacarose (200 g/L) 
para obter uma suspensão com uma densidade óptica (OD) de 0,6 a 630 
nm. Esta densidade óptica correspondeu a 1x10
8
 unidades formadoras de 
colônias por mL (CFU/mL). A OD foram realizadas utilizando um 
espectrofotômetro (BioTek®, EUA). Esta suspensão de células foi 
utilizada como inóculo para ensaios de formação de biofilme [27,28]. 
 
Amostras de SPEEK foram colocadas em placas de 24 poços, em que 
cada poço continha 2 mL de inóculo de S. mutans (1 x 10
8
 CFU/mL) e 
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incubadas a 37ºC. Após 48h de incubação, a OD das células 
planctônicas foi medida a 630 nm. 
 
2.4. Análise de Superfície 
 
Para análise microscópica antes da formação de biofilmes, as amostras 
SPEEK foram revestidas com uma fina camada de ouro, e em seguida 
analisadas por microscopia eletrônica de varredura nos modos elétrons 
secundários (SE) e retroespalhados (BSE) (JEOL JSM-6390LV, Japão) 
a 10 kV. 
 
A hidrofobicidade da superfície das amostras foi avaliada por medidas 
de ângulo de contato formado entre gota de água e superfície usando um 
goniômetro com câmera digital (OCA 20, Física Data, Alemanha). Um 
volume de 5 mL de água tipo 1 foi colocada em diferentes áreas das 
superfícies das amostras para medidas hidrofobicidade à temperatura e 
umidade ambiente. 
 
Após a formação do biofilme, as superfícies recobertas com biofilmes 
foram lavadas duas vezes em PBS e fixadas em glutaraldeído a 2 % 
durante 5 min. Em seguida, as superfícies foram lavadas três vezes em 
PBS e desidratadas sob uma série de soluções de etanol graduadas (50, 
70, 80, 90, e 100%). As amostras cobertas com biofilmes S. mutans 
foram metalizados com ouro, e analisadas por MEV em 10 kV. 
 
2.5. Análise Estatística 
 
Os resultados de crescimento planctônicos em SPEEK contendo ou não 
lactama foram analisados estatisticamente por meio de uma análise de 




3.1. Caracterização  
 
Considerando as curvas TGA, SPEEK foi termicamente estável até 
350°C e exibiu duas fases distintas de perda de peso conforme 
observado na Figura 1. Já, o PEEK apresenta apenas uma perda de 
massa de 550°C (Fig. 1A). A perda de massa de SPEEK a 100°C 
ocorreu devido à eliminação das moléculas de água incorporadas pelo 
material. O primeiro estágio da degradação térmica de SPEEK variou de 
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300 a 400°C é caracterizado pela eliminação de grupos sulfônicos. A 
segunda fase de degradação térmica que varia de 500-1600ºC é atribuída 
à decomposição da cadeia principal do polímero. A análise da área da 
curva TG indicou um elevado grau de sulfonação (DS) a 60% - 65%. 
 
Figura 1. Curvas termogravimétricas (A) e espectros de FTIR (B) para PEEK e 
SPEEK. Banda em 1255 cm
-1
 e 1050 cm
-1
 representa os grupos O=S=O 
(alongamento assimétrico) e S=O (alongamento simétrico), respectivamente. 
 
Foram encontradas diferenças significativas no espectro de FTIR de 
SPEEK quando comparado com PEEK. Isso pode ser determinado pela 
presença de grupos sulfônicos, como indicado pelas bandas 3440, 1252, 
1080, 1024 e 709 cm
-1 
no espectro de FTIR (Figura 1B). 
 
As intensidades das bandas aumentaram com aqueles do nível de 
sulfonação associada com o esqueleto (de C=O a 1653 cm
-1
). A banda 
na faixa de 3450–3430 cm
-1
 no espectro FTIR pode ser atribuída a 
vibração O-H. As outras bandas indicam várias vibrações de enxofre-
oxigênio: O=S=O assimétrico (1252 cm
-1
); O=S=O simétrica 
(1080cm
1
); S = O (1024 cm
-1
); e S-O (709 cm
-1
). A banda a 1490 cm
-1
 
corresponde aos grupos C-C. 
 
A presença de cada grupo SO3H resulta em um sinal distinto para 
prótons na posição H. A intensidade deste sinal é equivalente ao 
conteúdo de grupo SO3H. A Hc e HD das unidades de repetição anel 
hidroquinona de PEEK aparecem como uma característica em 7.25 ppm 
[25]. SPEEK com baixo grau de sulfonação foi detectado pela baixa 





Figura 2. Representa a curva de Espectro de H-RMN do SPEEK dissolvido em 
DMSO-d6, a intensidade da sinal indica a presença do grupo H pertencentes ao 
SO3H na estrutura química de SPEEK. 
 
Além disso, foram observadas diferenças significativas no espectro de 
FTIR para SPEEK contendo lactama foram quando comparado com 
SPEEK livre de lactama. A identificação de Br ou Cl indicou a presença 
da lactama U27-2 na composição SPEEK, como mostrado na Figura 3. 
A presença de grupos Br correspondeu as bandas 690-515 cm
-1
 (Fig. 3). 
Além disso, os elementos Br e Cl foram detectados por EDS (Energy 





Figura 3. Espectros de FTIR, SPEEK e SPEEK com lactama, bem como o 
resultado de EDS na superfície de SPEEK identificam a presença de elementos 
químicos compatíveis com Br e Cl. 
 
3.2. Análise de superfície 
 
A análise das micrografias obtidas no MEV das superfícies após a 
imersão em meio com biofilme (Fig. 4A-B) revelou, crescimento de 
colônias de S. mutans amplamente separados como aglomerados sobre 
SPEEK. Os biofilmes de S. mutans não foram detectados em SPEEK 
contendo lactamas. No entanto, uma camada de mucina delgada foi 






Figure 4. (A) MEV imagen da superficie de SPEEK, mostrando colonias S. 
mutans biofilms (S.m) sobre a superficie do polimero, (B) MEV imagen de 
SPEEK+lactam sem presence de colonias evidentes. 
 
 
Figura 5. Crescimento planctônico de S. mutans sobre superfícies SPEEK e 
SPEEK/lactama após 48h de crescimento em TSB (37ºC, 150 rpm).  
 
As medidas de absorbância do crescimento planctônico no meio 
circundante as amostras SPEEK para 48h de crescimento não mostraram 
diferenças significativas entre o SPEEK contendo ou não lactama. No 
entanto, a densidade de biofilme foi menor sobre SPEEK contendo 
lactama do que em SPEEK livre de lactama (figura 5). Pode-se observar 







Neste estudo, PEEK foi funcionalizado para incorporação de novos 
compostos anti-biofilmes à base de lactama. A presença de SO3H ou 
lactamas na estrutura PEEK funcionalizado (SPEEK) foi determinada 
por analises TGA, RMN e FTIR. O grau de sulfonação (DS) de SPEEK 
em cerca de 60-65% encontrada em nosso estudo está de acordo com 
estudos anteriores, que usou métodos semelhantes de sulfonação e 
caracterização [24]–[26], [29]. 
 
Uma menor densidade de biofilme de S. mutans foi notada no SPEEK 
contendo lactama, quando comparada com a de SPEEK livre lactama  
indicando uma atividade antibiofilme potencial de SPEEK/lactama 
contra S. mutans biofilme. 
 
Em estudos anteriores, furanona e lactamas revelaram uma atividade 
inibitória sobre diferentes biofilmes bacterianos sem estimular a 
resistência bacteriana [30]. 
 
Considerando tal efeito antibiofilme, a incorporação de furanonas ou 
lactamas em biomateriais poliméricos torna-se uma estratégia 
clinicamente atraente para evitar infecções. Por exemplo, furanonas têm 
sido incorporados em cimentos de restaurações dentárias que foram 
subsequentemente avaliadas por meio de ensaios microbiológicos, em 
um meio contendo Streptococcus mutans ou Lactobacillus sp ao longo 
de um período de 30 dias. Os resultados mostraram que todos os 
cimentos contendo furanona apresentaram atividade antibacteriana 
contra S. mutans e Lactobacillus sp durante 30 dias [31]. Em um estudo 
anterior a lactama em solução inibiou a formação de biofilme em 
superfície de polistereno de um conjunto de bactérias que inclui 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
epidermidis and Streptococcus mutans [19]. Além disso, a presença de 
lactamas em solu© ao foi igualmente capaz de inibir a formação de 
biofilme sobre membransa de PLGA, revelando um efeito antibiofilme 
contra Enterococcus faecalis [23]. 
 
Em nosso estudo, o SPEEK contendo lactamas não afetou a taxa de 
crescimento da população planctônica circundante, o que indica que a 
diminuição na formação de biofilme causada por lactama não está 
relacionada com a taxa de crescimento bacteriano. Essa característica é 
importante para manutenção do comportamento natural da microbiota 
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oral. Esses resultados estão de acordo com estudo que avaliou efeitos de 
furanona sobre a estrutura de biofilme de S. mutans e sensor de quórum 
em diferentes tempos [32]. Os resultados demonstram que a densidade 
da formação de biofilme foi diminuída na presença de furanona embora 
não houvesse diferença significativa na taxa de crescimento planctônicas 
de S. mutans em presença e ausência de furanone [32]. 
 
No que diz respeito aos polímeros utilizados em implantodontia, PEEK 
tem mostrado ser muito atraente para incorporar compostos antibiofilme 
graças ao processo de sulfonação que promove um equilíbrio entre as 
propriedades mecânicas e estabilidade termo-oxidativa, permitindo a 
manipulação do polímero em vários estados físicos obtendo condições 
propicias para união com outro compostos sem modificar suas 
propriedades drasticamente [25], [33]. Além disso, a estrutura física e 
reatividade química do PEEK sulfonado (SPEEK) contribuem para a 
migração celular na superfície. Um estudo anterior comparou a 
citotoxicidade de um SPEEK hidratado (SPEEK-W) e SPEEK contendo 
acetona (SPEEK-WA). Ambos SPEEK-W e SPEEK-WA mostraram 
uma morfologia de superfície e composição química semelhantes, 
embora SPEEK-W tem revelado uma biocompatibilidade inferior, 
também foi avaliada a função de pré-osteoblastos, concluindo que o 
crescimento do osso e a formação de apatita nas superfícies de SPEEK 
pode ser afetada pela presença de ácido sulfúrico residual que é 
resultante do processo de sulfonação, sendo ser um fator importante na 




A funcionalização de SPEEK para incorporar compostos antibiofilme 
foi realizada neste estudo. Dentro da limitação do presente estudo, as 
seguintes conclusões podem ser tiradas: 
 
• A funcionaliza ão de PEEK foi realizada por tratamento sulfona ãoão 
resultando em um PEEK sulfonado a 65% classificado por análises de  
ressonância magnética nuclear e análise termogravimétrica. A 
incorporação do novo composto antibiofilme orgânicos à base de 
lactama foi efetuada durante a solubilização de SPEEK e também 
detectada por espectroscopia de infravermelho com transformada de  




• O crescimento planctônico S. mutans mostrou um comportamento 
semelhante em torno SPEEK contendo ou não lactama. No entanto, não 
foi detectado a formação de biofilme em superfícies SPEEK contendo 
lactamas de acordo com as imagens de microscopia eletrônica de 
varredura. Indicando frente a esses resultados, SPEEK/lactama parece 
ser um material clinicamente atraente devido às suas propriedades 
mecânicas e antibiofilme. Não obstante, estudos adicionais envolvendo 
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PEEK is currently presented as an alternative for orthopedic implants 
due to its biocompatibility and low modulus compared to titanium. 
PEEK has been shown to be very attractive for incorporating 
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compounds thanks to the sulphonation process, which promotes a 
balance between the mechanical properties and thermo-oxidative 
stability. The objective of this work was to functionalize a poly-ether-
ether-ketone (PEEK) film in order to incorporate novel lactam-based 
anti-biofilms compounds. PEEK samples were functionalized by 
sulphuric acid treatment and then dissolved in dimethylsulfoxide where 
lactam-based antibiofilm compounds were added to be incorporated into 
the polymer. A dip coating technique was used to synthesize a thin film 
on a glass-based substrate. The sulfonation degree (DS) and the 
incorporation of anti-biofilm compounds (lactams) into SPEEK were 
analysed by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Nuclear 
Magnetic Resonance  (HNMR), Thermogravimetric Analysis (TGA), 
and Scanning Electron Microscopy (SEM-EDS). The characterization 
indicated a degree of sulfonation (DS) of 65% and TGA curves 
confirmed the presence of SO3H and lactams in the SPEEK structure. 
Biofilm formation over the functionalized materials was determined 
using Streptococcus mutans as tester strain. Effects of the incorporated 
lactams on the surrounding media were also assessed, by measuring 
bacterial planktonic growth. Biofilm densities over SPEEK surface 
containing lactams were lower than those observed over SPEEK free of 
lactams, indicating that the antibiofilm activity of those compounds 
were maintained after incorporation into SPEEK. Planktonic growth 
analysis showed no long distant effects of PEEK-incorporated lactams, 
indicating that no systemic effects should be expected upon clinical uses 
of medical devices produced with lactam-treated SPEEK. Results 
presented here indicate that inclusion of lactams into SPEEK represents 
a good alternative for the production of biomaterials resistant to 
bacterial contamination. 
 





Since the 1980s, the polymer poly-ether-ether-ketone (PEEK) has been 
increasingly used as biomaterial for the treatment of orthopaedic trauma 
and spinal implants, presenting itself as an alternative to titanium for 
orthopaedic and dental implants (Kurtz & Devine, 2007). Applications 
of PEEK in the biomedical field result from its properties, such as 
stability at high temperature (~300°C); resistance to chemical 
degradation; high mechanical strength and high biocompatibility (Kurtz 
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& Devine, 2007; Meningaud, Spahn, & Donsimoni, 2012). PEEK and 
its composites show high values of tensile strength (100-215 MPa) and 
low values of elastic modulus, ranging from 4.5 up tp 19 GPa, 
depending on the presence of inorganic filler (Kurtz & Devine, 2007). 
As a comparison, commercially pure titanium reveals mean values of 
tensile strength ranging from 400 up to 550 MPa and elastic modulus 
from 100 to 140 GPa (Niinomi, 1998). Since elastic modulus values 
close to that of trabecular bone (12 -20 GPa) are important for force 
distribution and the subsequent remodelling process of the bone 
surrounding the biomaterial [1,2,4], PEEK becomes an interesting 
material for applications in dental prostheses and implant structures 
[2,5,6].  
 
However, like any other material present in the oral cavity, PEEK is 
vulnerable to the accumulation of oral biofilms that can induce peri-
implant or periodontal inflammatory reactions [7,8]. Such inflammatory 
reactions surrounding implants may be restricted to soft tissues, 
characterized by a reversible inflammation (mucositis), or lead to an 
inflammatory reaction with subsequent irreversible bone loss, named 
periimplantitis [9-11]. Biofilm consists of a well-organized co-
agregation of microorganisms, embeeded in an extracellular matrix 
formed by polysaccharides, glycoproteins and nucleic acids secreted by 
the microorganisms themselves [12,13]. In the environment of the oral 
cavity, after oral hygiene, a conditioning film composed of 
glycoproteins, water and ions with 0.1-15 µm thickness is formed over 
hard and soft tissues (Marsh P, 2009). Over this conditioning film, a 
biofilm is formed through the following mechanisms: (1) transport of 
initial colonizers to the surface; (2) weak and reversible initial adhesion 
resulting from weak interactions between microorganisms and surface; 
(3) strong adhesion of microorganisms to the surface, established by 
specific interactions (covalent, ionic or hydrogen bonds); (4) maturation, 
resulting in the growth and structuration of the biofilm. Biofilm 
formation and architecture are dependent on bacteria co-aggregation and 
community behaviour, achieved through a cell-to-cell communication 
system known as quorum sensing (QS). Quorum sensing is a mechanism 
used by bacteria to communicate with each other through chemical 
signals called Auto Inducteurs (AI), thus controlling social behaviour, 
and turning genes on and off in response to environmental cues.  
 
Conventional antibiotic therapies may decrease an infectious process by 
eradicating planktonic bacteria arisen from adhered populations, but are 
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ineffective against those buried in biofilms. When organized in biofilms, 
bacteria are able to survive antibiotic treatments at concentrations up to 
a thousand times higher than those used to kill their planktonic 
counterparts (Ceri et al., 1999). Inside the biofilm, bacteria are
 
also 
protected against dehydration, acids, salinity, and phagocytosis [15,16]. 
Therefore, the identification of compounds capable of inhibiting biofilm 
formation emerges as a better strategy to control microbial infections 
[17,18], since such compounds do not kill the pathogens directly, but 
instead reduce the population of resistant bacteria by disrupting the 
biofilm organization thus avoiding and/or reversing the development of 
bacterial resistance to the drug (Pereira et al., 2014b). Amongst 
antibiofilm compounds identified so far, the group of halogenated 
natural furanones, which were initially isolated from the red algae 
Delisea pulchra, display inhibitory activity against biofilm composed of 
important pathogens such as Escherichia coli and Bacillus subtilis 
[20,21]. Recent studies have shown that some synthetic lactams, 
analogues to rubrolides whose structure resembles those of furanones 
[18,19,22], are active against biofilm of Enterococcus faecalis, S. 
epidermidis and P. aeruginosa [19,23]. 
 
The purpose of this study was to synthesize, functionalize and 
characterize a sulphonated poly (ether-ether-ketone) (PEEK), 
embedding novel lactam-based antibiofilms compounds, in view of its 
applications on dental implants. 
 
2. Materials and Methods 
 
2.1. Functionalization of PEEK and lactams incorporation 
 
PEEK (OPTIMA 450P, Victrex; England) was functionalized by 
sulphonation treatment, using 98% sulphuric acid (Synth®, Brazil). 
PEEK sulphonation was carried out according to the procedures 
previously described in literature [24-26]. In brief, 2.0 g PEEK was 
solubilized in 50 ml of 98% sulphuric acid. The mixture was heated to 
50ºC and kept under mechanical stirring at nitrogen atmosphere for 1h. 
Then, the reaction mixture was gradually added to 500 ml of ice-cold 
distilled water resulting in the precipitation of a sulphonated poly (ether 
ether ketone - SPEEK). This product was filtered, washed with water 
until complete removal of sulphuric acid and dried at 80ºC for 48h. 
After functionalization, the polymer was dissolved into dimethyl 
sulphoxide (DMSO, Synth®; Brazil) and mixed with the appropriate 
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lactam. The dip coating technique was used to synthesize thin 
SPEEK/lactam films on glass surfaces. Glass-based substrates were 
immersed for 30 s. into the solubilized SPEEK containing lactams. The 
minimum biofilm inhibitory concentration (MBIC) of lactams against S. 
mutans biofilms (0.0875 mg / mL) had been previously defined and used 
in this study (Pereira et al., 2014b). After dip coating, samples were 
placed in an oven at 50ºC for 24h to remove the solvent and a dry thin 
SPEEK film was thus obtained. 
 
2.2. Chemical analysis  
 





 nitrogen atmosphere using a TGA-50 equipment 
(Shimadzu, ® Japan). The nitration degree (ND) of NO -1-PEEK and 
SPEEK+ lactams was calculated using the TG curves. Non-isothermal 
experiments were performed from 25 up to 900°C at a heating rate of 
10°C min 
-1
 for each sample. 
 
The nitrated SPEEK containing lactam was dissolved in DMSO-d6 (ca. 
3% solution) for Nuclear magnetic resonance (NMR) analysis using a 
Varian AS-400 spectrometer, oxford. SPEEK-OH was analysed by solid 
state NMR. 
 
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) analysis of PEEK, 
SPEEK and SPEEK+ lactams was performed at 20 scan with 4 cm 
resolution using a FTL 2000 spectrometer (Bomem, Canada). All 
samples were dried and purified before analysis. 
 
2.3. Biofilm quantification  
 
S. mutans ATCC 25175 was routinely grown under microaerophilic 
conditions for 48 h at 37ºC, in agar plates with 32 g/L of Brain Heart 
Infusion (BHI - Bacto, Difco®, USA), supplemented with 3 g/L  of 
yeast extract and 200 g/L of sucrose (Bacto, Difco, USA). For biofilm 
experiments, S. mutans cells were inoculated in Tryptic Soy Broth 
(TSB-Bacto, Difco®, USA) supplemented with 3 g/L of yeast extract 
and 200 g/L of sucrose, and cultivated for 18 h at 37ºC, under 
microaerophilic conditions. After incubation, cells were harvested by 
centrifugation at 5,000 rpm for 10 min at 4 
o
C, and washed twice with a 
phosphate buffer solution (PBS). The bacterial pellet was then 
resuspended in TSB supplemented with mucin (2.5 g/L), peptone (5 
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g/L), urea (1 g/L), yeast extract (2 g/L) and sucrose (200 g/L), to obtain 
a suspension with an optical density (OD630) of 0.6, corresponding to 1 x 
10
8
 CFU/mL. OD630 readings were performed using a BioTek® 
spectrophotometer (USA). This cell suspension was used as the 
inoculum for biofilm formation assays [27,28]. SPEEK samples were 
placed into 24 well culture plates, where each well contained 2 mL of S. 
mutans inoculum (1 x 10
8
 CFU/mL), and incubated at 37ºC. After 48 h, 
the planktonic growth was determined by OD630 readings, as described 
above. 
 
2.4. Surface Analysis  
 
For microscopic analysis before biofilm formation, SPEEK samples 
were sputter-coated with a thin gold layer, and analysed by secondary 
(SE) and backscattered (BSE) electrons using scanning electron 
microscope (JEOL JSM-6390LV, Japan) at 10 kV. 
 
Surface hydrophobicity of the specimens was assessed by water contact 
angle measurements performed using a goniometer digital (OCA 20, 
Data Physics, Germany) A volume of 5 μL type 1 water was placed on 
different areas of the sample surfaces for hydrophobicity measurements 
at room temperature and humidity. 
 
After biofilm formation, surfaces covered with biofilms were washed 
twice in PBS and fixed in 2% glutaraldehyde for 5 min. Then, surfaces 
were washed three times in PBS and dehydrated through a series of 
graded ethanol solutions (50, 70, 80, 90, and 100%). Samples covered 
with S. mutans biofilms were sputter-coated with gold, and analysed by 
Scanning Electron Microscopy at 5-10 kV. 
 
2.5. Statistical Analysis 
 
Results of planktonic growth on SPEEK were statistically analysed by 






3. RESULTS  
 
3.1. Chemical analyses 
 
Analysis of the TGA curves shows that SPEEK was thermally stable up 
to 350
o
 C and exhibited two distinct weight loss stages, in contrast to 
PEEK, which showed only one weight loss at 550
o
 C, as shown in Fig. 
1. The mass loss of SPEEK at 100 °C occurred due to the elimination of 
water molecules absorbed by the material. The first stage of thermal 
degradation of SPEEK, ranging from 300 up to 400 °C, is characterized 
by the elimination of sulfonic acid groups. The second stage of thermal 
degradation ranging from 500-1600ºC is attributed to the decomposition 
of the polymer main chain. The analysis area of the TGA curve showed 
a high degree of sulphonation (DS) a 60% - 65.  
 
 
Figure 1.(A) Thermogravimetric curves recorded on PEEK and SPEEK. (B) 
FTIR spectra recorded on PEEK and SPEEK. The appearance of the signal at 
1255cm-¹ and 1050-¹ represents O=S=O dissymmetric stretching and S=O 
symmetric stretching, respectively.  
 
Significant differences in the FTIR spectrum of SPEEK were noticed 
when compared to PEEK. This can be imputed to the presence of 
sulfonic acid groups as revealed at bands 3440, 1252, 1080, 1024, and 
709 cm
-1 
in the FTIR spectra (Fig 1B). The intensities of those bands 
increased with the sulfonation level associated with the backbone (e.g. 
C=O stretch at 1653 cm
-1
). The broad band at 3450–3430 cm
-1
 can be 
assigned as the O–H vibration. The other bands can be assigned to 
several sulfur-oxygen vibrations: asymmetric O=S=O stretch (1252); 
symmetric O=S=O stretch (1080); S=O stretch (10, 24); and S–O stretch 
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(709). The aromatic C–C band at 1490 cm
-1
 was observed to split upon 
sulfonation.  
The presence of each SO3H group results in a distinct signal for protons 
at the H position. The intensity of this signal is equivalent to the SO3H 
group content. The Hc and HD of the hydroquinone ring repeat units of 
PEEK appear as a characteristic singlet at 7.25 ppm (Zaidi, 2003). 
SPEEK at low DS revealed a significant proportion of repeated units 
which are non-sulfonated (Fig 2).  
 
 
Figure 2: H-NMR spectrum curve of SPEEK, dissolved in DMSO Deuterated, 
the intensity of the signal indicates the presence of the SO3H group belonging to 
the chemical structure of SPEEK. 
 
In the same way, differences in the FTIR spectrum recorded on SPEEK 
containing lactam were noticed when compared to SPEEK free of 
lactam, specically a small change in the intensity of the bands 690-515 
cm-1, which is compatible with the presence of Br and Cl groups. These 
reults are indicative of the presence of Br and Cl, from the U27-2 
lactam, in the SPEEK composition chemical. Confirming these results, 
the EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) identified the 
presence of chemical groups compatible with Br and Cl on the surface 





Figure 3. FTIR spectra comparing SPEEK and SPEEK+lactam, and EDS of 
SPEEK+lactam identifying the presence of chemical elements compatible with 
Br and Cl. 
 
3.2. Surface and Biofilm analyses 
 
Measurements of the planktonic growth in the supernatant of SPEEK 
samples after 48 h of incubation with S. mutants showed no significant 
difference whether the biomaterial contained lactams or not (fig 4.). The 
pH of the growth medium shifted from 7 down to approximately 4 in 
48h, compatible with the reported results on the in vivo and in vitro 







Figure 4. Planktonic S. mutans grown on SPEEK and SPEEK/lactam surfaces 
for 48 h in TSB (37ºC, 150 rpm). 
 
SEM images of the surfaces after exposure to bacterial cultures revealed 
that S. mutans colonies grew widely separated as agglomerates on 
SPEEK (Fig. 5A-B). S. mutans biofilms could not be detected on 
SPEEK containing lactams. A thin layer of mucin was noticed on all 
SPEEK surfaces.  
 
 
Figure 5. (A) SEM images of surfaces of SPEEK, showing S. mutans biofilms 
(S.m) grown on the surface, morphology of colonias of S. mutans  (B) SEM 




4. DISCUSSION  
 
PEEK has shown to be very attractive to incorporate antibiofilm 
compounds thanks to sulphonation process which promotes a balance 
between the mechanical properties and thermo-oxidative stability 
(Appleby & Twidell, 1996; Zaidi, 2003).  
 
In this study, PEEK was functionalized by sulphonation to embed novel 
lactam-based anti-biofilms compounds. The presence of SO3H or 
lactams into the functionalized PEEK (SPEEK) structure was confirmed 
by TGA, RMN and FTIR analyses. The degree of sulfonation (DS) of 
SPEEK at about 60-65% found in our study is in agreement with 
previous studies that used similar sulphonation and characterization 
methods (Conceição et al., 2008; Xing et al., 2004; Xu et al., 1992; Zaidi, 
2003). 
 
In previous studies, furanones and lactams have revealed inhibitory 
effects over different bacterial biofilms with no concomitant stimulation 
of bacterial resistance (Manefield, Welch, Givskov, Salmond, & 
Kjelleberg, 2001). Considering such specific antibiofilm effect, the 
incorporation of furanones or lactams into polymeric biomaterials 
becomes a clinically attractive strategy to avoid infections. Furanones 
have been embedded into dental restorative cements and when these 
cements were exposed to a medium containing S. mutans or 
Lactobacillus sp over a period of 30 days (Weng et al., 2012), the results 
showed that all the formulated furanone-containing cements displayed 
antibacterial activity against both S. mutans and Lactobacillus sp for 30 
days (Weng et al., 2012). 
 
A previous study demonstrated that lactams in solution are able to 
inhibit biofilm formation of panel of bacteria including Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis and 
Streptococcus mutans, over polystyrene surfaces (Pereira et al., 2014b). 
Furthermore, the presence of lactams in solution also inhibited biofilm 
formation over PLGA membrane, revealing an antibiofilm effect against 
E. faecalis (Pereira et al., 2014a). 
 
In the present study, SPEEK containing lactams did not affect the 
planktonic growth surrounding the biomaterial containing lactams, 
confirming previous results obtained for this lactams in water-based 
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solutions (Pereira et al., 2014b). More importantly, inhibition of S. 
mutans biofilm was noticed on SPEEK containing lactams when 
compared to that on SPEEK free of lactams. Taken toghether, these 
results indicate that the activity of the lactams embedded into the 
polymer is specific against S. mutans biofilm, and was not related to an 
eventual interference in the bacterial growth. This specificity against 
biofilm formation is important at both clinical and pharmaceutical 
levels, since compounds displaying conventional antimicrobial activity 
(such as antibiotics) are prone to induce development of resistence in the 
targeted bacterial population, while those specific active against 
bacterial biofilm formation (and not bacterial survival) are more likely 
to display pharmaceutical and clinical applications for longer periods of 
time, being, therefore, also more commercially relevant. 
 
Also important, the fact that planktonic growth remained unafeccted in 
our study indicates that the lactams embedded into the SPEEK did not 
dissipate into the surrounding media, which is clinically relevant for the 
future development of lactam-containing devices, in view of the 
maintainance of the natural behaviour of oral microbiota and tissues 







The functionalization of SPEEK to embed antibiofilm compounds was 
successfully performed in this study, resulting in a 65% sulfonated 
PEEK, as determined by thermogravimetric and nuclear resonance 
analysis. The incorporation of novel organic antibiofilm compounds 
based on lactams was successfully carried out during solubilization of 
SPEEK, as also demonstrated by thermal gravimetric and chemical 
analyses. 
 
Planktonic growth of S. mutans around SPEEK was not affected by the 
presence of lactams embedded into the polymer, and a consistent 
biofilms inhibition effect was detected on SPEEK surfaces containing 
lactams, as shown on scanning electron microscopy images. These 
results indicate that SPEEK/lactmas could be a clinically attractive 
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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DOS EFEITOS DE 
DIFERENTES TEMPOS DE SULFONAÇÃO SOBRE A 
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O Poli-éter-éter-cetona (PEEK) atualmente apresenta-se como uma 
alternativa para implantes ortopédicos devido a sua biocompatibilidade e 
baixo módulo de elasticidade em relação ao titânio. PEEK tem mostrado 
ser muito atraente graças ao processo de sulfonação que promove um 
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balanço entre as propriedades mecânicas e estabilidade termo-
oxidativas, gerando uma nanoestrutura em 3D com possíveis aplicações 
no campo biomédico. Porém, a quantidade de grupos sulfônicos na 
cadeia de Poli-éter-éter-cetona sulfonado (SPEEK) pode ser um fator 
crítico na resposta ao ambiente. Desta forma,  é importante conhecer seu 
efeito antimicrobiano assim como a formação de biofilme sobre a 
superfície do polímero. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de 
diferentes tempos de sulfonação de SPEEK sobre a formação de 
biofilme bacteriano. As amostras de PEEK foram funcionalizadas por 
meio de ácido sulfúrico (98%) e dissolvidas em dimetilsulfóxido 
(DMSO®, Synth, Brasil). Uma técnica de revestimento por imersão foi 
utilizada para sintetizar uma fina película de SPEEK sobre um substrato 
à base de acrílico. O grau de sulfonação (DS) de SPEEK foi obtido pelas 
técnicas de análise termogravimétria (TGA),  capacidade de troca iônica 
(IEC), espectroscopia de infravermelho (FTIR) e ressonância magnética 
nuclear (RMN de H). A caracterização e análise da superfície foi 
realizada por microscopia eletrônica de varredura (MEV-EDS), 
perfilometria e ângulo de contato. Subsequentemente, o crescimento 
planctônico como a formação de biofilme produzido por Streptococcus 
mutans e Enterococcus faecalis após 48h foi avaliado através de 
espectrofotometria, quantificação de unidades formadoras de colónias 
(UFC ml
-1
) e microscopia electrónica de varredura (MEV) do biofilme 
sobre SPEEK. Os resultados do crescimento e formação de biofilme 
foram analisados estatisticamente por meio de uma análise de variância 
(ANOVA), com nível de significância de p<0,05. A análise de TGA, 
IEC, FTIR E RMN de H confirmaram a presença de SO3H em diferentes 
tempos de sulfonação na estrutura de SPEEK, influenciando a formação 
de biofilme sobre a superfície, resultando em uma menor formação de 
biofilme nos tempo de sulfonação de 2h e 2:30min. Esses resultados 
apresentam o SPEEK como uma alternativa com propriedades 
antimicrobianas e nanoestrutura em 3D. 
 





O titânio e as suas ligas são amplamente utilizadas em dispositivos 
biomédicos e componentes, em particular como substituto para o tecido 
duro graças a sua biocompatibilidade, também devido suas excelentes 
propriedades, tais como resistência à corrosão, elevada resistência à 
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fadiga mecânica (Liu, Chu, and Ding 2004), no entanto, biomateriais 
metálicos não pode satisfazer todos os requisitos clínicos, existem 
preocupações sobre a importância de partículas geradas pelo desgaste e 
à corrosão, especialmente no contexto de complicações pós-operatórias 
graves, como osteolysis, alergenicidade (Sagomonyants et al. 2008; 
Urban et al. 2000). 
 
Para extrapolar estas limitações e reduzir reações biológicas negativas 
pós-implantação, um dos materiais alternativos utilizados como uma 
escolha de titânio para ortopedia e implantologia é o poli(éter-éter-
cetona) (PEEK) (Kurtz and Devine 2007), com características como a 
estabilidade a temperaturas elevadas (~300°C), resistência à degradação 
química, alta resistência mecânica e elevada biocompatibilidade (Kurtz 
and Devine 2007; Meningaud, Spahn, and Donsimoni 2012). Além 
disso, pode ser repetidamente esterilizado e maquinagem por calor e 
moldada para se ajustar ao contorno e forma dos ossos (Barton, Sagers, 
and Pitt 1996). Assim, PEEK representa um material interessante em 
odontologia, considerando que é empleado na realização de prótese 
dentais e em sistemas de implantes dentais (Broggini et al. 2003; 
Meningaud et al. 2012; Sarot et al. 2010). 
 
Mesmo com essas características excelentes, PEEK tende a limitar a 
fixação óssea e, consequentemente, tem havido esforços para aumentar a 
sua capacidade de interação com osso através da introdução de 
porosidade, uma vez que a superfície porosa pode promover o 
crescimento de tecidos duros e moles para ao redor do material, criando 
assim ancoragem biológica para melhorar a estabilidade (Bobyn et al. 
1999), algumas técnicas têm sido utilizadas para a fabricação de 
estruturas porosas em superfícies metálicas, incluindo usinagem, 
jateamento, oxidação anódica, tratamento alcalino e ácido; a porosidade 
e o tamanho dos poros do biomaterial desempenham um papel crítico na 
formação e regeneração do tecido (Karageorgiou and Kaplan 2005), 
servindo como uma barreira para a migração apical fisiológica de 
tecidos com melhorias significativas (Nevins et al. 2010). no entanto, os 
trabalhos relevantes em conformação de porosidade em PEEK são 
relativamente escassos, devido às suas propriedades, especialmente sua 
resistência química inerente. 
 
O tratamento de sulfonação do PEEK, é uma ferramenta que produz 
uma redução no grupo hidroxilo com o grupo carbonilo exibindo uma 
excelente condutividade de protões, e que tem sido usado 
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principalmente em células de combustível (Conceição et al. 2008; 
Huang et al. 2001; Xu et al. 1992; Zhao et al. 2014), dentro das 
vantagens observadas no processo de interação do PEEK e ácido 
sulfúrico, encontramos à formação de uma rede porosa e nanoestrutura 
em 3D de grupos bio-funcionais, que contribui melhorando funciones 
biológicas necessárias na engenharia de tecidos (Zhao et al. 2013). 
  
Entretanto, todo biomaterial em contato com cavidade oral, esta sujeito a 
acumulo e formação de biofilme e estabelecimento de comunidades 
bacterianas (Barton et al. 1996; Costerton 1999), o biofilme é de um co-
agregado bem organizado de microorganismos, embebido numa matriz 
composta de polissacáridos, glicoproteínas, ácidos nucleicos 
extracelulares e água (Listgarten and Lai 1999; Marsh P 2009), formado 
posterior estabelecimento da película adquirida condicionada de 0,1-15 
mm de espessura, composta de glicoproteínas, água e iões, formada 
sobre os tecidos duros e moles da cavidade oral depois da higiene oral 
(Marsh P 2009). Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de 
diferentes tempos de sulfonação (1h, 1:30 min, 2h, 2:30 min e 3h)  de 
SPEEK  sobre a formação de biofilme bacteriano. 
 
2. Materiais e Métodos 
 
2.1. Funcionalização de PEEK 
 
PEEK (Invibio®, Batch, D0602, grau NI1) foi funcionalizado pelo 
processamento de sulfonação usando ácido sulfúrico a 98% (Synth®, 
Brasil) solúvel em compostos orgânicos. A sulfonação PEEK foi feita de 
acordo com os procedimentos anteriormente descritos na literatura 
(Conceição et al. 2008; Xu et al. 1992; Zaidi 2003). Num balão 
volumétrico, 2,0g PEEK são solubilizados em 50 mL de ácido sulfúrico 
a 98%. A mistura foi aquecida à temperatura de 50ºC e mantida sob 
agitação mecânica durante 1h, 1:30 min, 2h, 2:30 min e 3h. Em seguida, 
a mistura reacional foi gradualmente adicionada a 500 mL de água 
destilada gelada a precipitação resultando na formação de poli(éter-éter-
cetona) sulfonado (SPEEK). O produto foi então filtrado, lavado com 
água até à remoção completa do ácido sulfúrico e secou-se a 80°C num 
forno durante 48h. Devido às dimensões do PEEK 381L (forma de 
grãos) solubilização em ácido sulfúrico foi preparada por um processo 
de inchamento de 18h sob agitação à temperatura ambiente. Após a 
funcionalização, o polímero foi dissolvido em dimetilsulfóxido 
(DMSO®, Synth, Brasil). 
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Amostras quadradas a base de acrílico com dimensões de 1cm x 2cm x 
1mm, foram metalograficamente preparadas com lixas de SiC até 1200 
mesh, posteriormente foram limpas com álcool isopropílico durante 10 
minutos e em água destilada durante 5 minutos em banho ultrassónico, 
em seguida,  imersas na solução, utilizando a técnica de revestimento 
por imersão durante 30s para sintetizar uma película fina de SPEEK 
sobre o substrato acrílico, mantidas num dessecador durante 24 horas e 
depois esterilizados numa câmara de fluxo, BIOSEG-12, marca Veco, 









 utilizando um equipamento TGA-50 (Shimadzu, Japão ®). O 
grau de nitração (ND) de -PEEK foi calculada pelas curvas TGA. 
Experiências não-isotérmicas foram realizadas a partir de 25 até 900°C a 
uma taxa de aquecimento de 10°C min para cada amostra de 1h, 1:30 
min, 2h, 2:30 min, 3h.  
 
Por outra parte, a capacidade de troca iónica (IEC) de PEEK sulfonados 
foi medido pelo método da titulação. SPEEK foi embebido numa 
solução aquosa saturada de NaCl com volume excessivo por 12h, a 
solução foi, em seguida, titulada para um ponto final de pH de 7 com 
0,01 mol padrão, NaOH
-1
, utilizando fenolftaleína como indicador. 
 
Para a análise de ressonância magnética nuclear (RMN) foi usando um 
espectrómetro Varian AS-400. O PEEK nitrado foi dissolvido em 
DMSO-d6, ca. Solução a 3% e tetramethylsiloxane (TMS) sendo 
utilizado como padrão interno. PEEK-OH e PEEK foram analisados por 
RMN de estado sólido.  
 
A análise espectroscopia de infravermelho (FTIR) foi realizada em 20 
de digitalização com resolução de 4 cm usando um espectrômetro FTL 
2000 (Bomem, Canadá), todas as amostras foram secas e purificadas 
antes da análise. 
 
2.3 Formação de biofilme 
 




Streptococcus mutans ATCC 25175 e Enterococcus faecalis ATT29212 
foram cultivadas em condições microaerófilas durante 48h a 37°C em 
placas de ágar com 32 g/L de Brain Heart Infusion (BHI) ágar (Bacto, ® 
Disco) suplementado com 3 g/L de extrato de levedura (Bacto, ® Difco) 
e 200 g/L de sacarose (Bacto, Difco, EUA). Antes de formação de 
biofilmes, as células de S. mutans e E. faecalis foram inoculadas em 
caldo tríptico de soja (TSB) (Bacto, ® Disco) suplementado com 3 g/L 
de extrato de levedura e 200 g/L de sacarose durante 18 horas a 37ºC e 
150 rpm. Após a incubação, as células foram colhidas por centrifugação 
durante 10 min a 48ºC e 5000 rpm, e lavou-se duas vezes com uma 
solução tampão de fosfato (PBS). 
 
Formação de biofilme e análise 
 
S. mutans e E. faecalis, foram re-suspensas separadamente em meio 
TSB suplementado com mucina (2,5 g/L), peptona (5 g/L), ureia (1 g/L), 
extrato de levedura (2 g/L), e sacarose (200 g/L) para se obter uma 
densidade óptica (OD) de cerca de 0,6 a 630nm medida utilizando um 
espectrofotómetro (BioTek®, EUA), que corresponde a 
aproximadamente 1x10
8
 UFC/mL para cepas de  S. mutans e E. faecalis 
respectivamente, para ensaios de formação de biofilme (Souza et al. 
2010, 2013). 
 
As amostras de SPEEK foram colocadas em placas de 24 poços 
contendo 2 mL de meio TSB com cada suspensão de células (0,6 OD), e 
incubadas durante 48h a 37°C. Posteriormente a suspensão dos poços foi 
aspirada (200 mL) e colocadas em placas de 96 poços para determinar a 
absorvância de crescimento planctônico com um DO a 630 nm medida 
feita utilizando um espectrofotómetro. 
 
Outro grupo de amostras com SPEEK recobertas de biofilmes foram 
usadas para determinar o número de unidades formadoras de colónias 
viáveis (CFU) de S. mutans e E. faecalis. Para esta análise, os biofilmes 
cultivados durante 48h foram descolados da superfície de SPEEK por 
tratamento químico e mecânico, as amostras foram colocadas em placas 
de 24 poços contendo 1 mL de PBS e 1% de proteinase K (Sigma-
Aldrich), e foram incubadas a 37ºC durante 60 minutos (Beg et al. 
2002), após o tratamento com proteinase K, raspagem mecânica 
constante durante 1 min através do vortex, a fim de aumentar a 
descolação de biofilme e interromper aglomeração microbiana. A 
suspensão inicial foi diluída em PBS e 50 mL foram colocados em 
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placas de ágar de BHI por 24h para avaliar o crescimento total colónias 
viáveis. Os experimentos foram realizados em triplicata e  em ensaios 
independentes. 
 
2.4 Análise da Superfície 
 
foi avaliada a superfície dos polímeros através da análise microscópica 
antes da formação de biofilmes, as amostras foram revestidas com uma 
fina camada de ouro, e em seguida analisadas por íons 
retroespalhamento (SE) e secundários (BSE), utilizando microscópio 
electrónico de varredura (JEOL JSM-6390LV, Japão) a 10 kV. 
 
Por outra parte a rugosidade das amostras com diferentes tempos de 
sulfonação foi examinada por perfilometria óptica (DektakXT, 
Profilometer), o comprimento da análise foi de 2 mm, de corte 0,25 mm 
e uma velocidade de 30s, os valores de rugosidade foram obtidos 
considerando os parâmetros Ra: que é a média aritmética entre as alturas 
dos picos e vales do perfil de superfície real. 
 
A hidrofobicidade da superfície das amostras foi avaliada por medidas 
de ângulo de contato formado entre gota de água e superfície usando um 
goniômetro com câmera digital (OCA 20, Física Data, Alemanha). Um 
volume de 5 mL de água tipo 1 foi colocada em diferentes áreas das 
superfícies das amostras para medidas hidrofobicidade à temperatura e 
umidade ambiente. 
 
Após a formação do biofilme, as amostras cobertas com biofilme de S. 
mutans foram lavadas duas vezes em PBS e fixada em glutaraldeído a 
2% durante 5 min. Em seguida, as superfícies foram lavadas três vezes 
em PBS e desidratadas através de uma série de soluções de etanol 
graduadas (50, 70, 80, 90, 100%), posteriormente foram metalizadas 
com ouro, e analisadas por microscopia eletrônica de varredura (JEOL 




Os resultados da formação de biofilme foram analisados estatisticamente 
por meio de uma análise de variância (ANOVA), com nível de 









Poli(éter-éter-cetona) (PEEK) é um termoplástico de engenharia de alta 
performance com excelente estabilidade mecânica e térmica, que pode 
ser submetido a modificações químicas por ligação de grupos funcionais 
com os seus anéis aromáticos, e por reações no seu grupo carbonilo. A 
nitração de PEEK é uma reação de substituição electrófila em que o 
grupo nitro é introduzido preferencialmente na hidroquinona. 
 
Considerando as curvas TGA, SPEEK era termicamente estável até 
350°C e exibiu duas fases distintas de perda de peso como mostrado na 
Fig. 1, em contraste com o PEEK, que tem apenas uma perda de peso de 
550ºC (Fig 1A). A perda de massa de SPEEK a 100°C ocorreu devido à 
eliminação das moléculas de água absorvida pelo material. O primeiro 
estágio da degradação térmica de SPEEK variou de 300 até 400°C, a 
análise deu um DS é caracterizado pela eliminação de grupos de ácido 
sulfônico, a segunda fase de degradação térmica que varia de 500-
1600ºC é atribuída à decomposição da cadeia principal do polímero. 
 
A análise térmica foi utilizada para estimar o grau de sulfonação do 
SPEEK através do pressuposto de que o primeiro estágio da degradação 
térmica é totalmente causada por eliminação dos grupos de ácido 
sulfónico. Os resultados da Figura 1B mostra que os valores do grau de 
sulfonação (DS) obtida por TGA é comparável com os valores 
calculados pelo teste de IEC e a estabilidade térmica do SPEEK é 
independente da massa molar (Zaidi et al. 2000). 
 
A capacidade de troca iónica (IEC) do polímero SPEEK, que é uma 
medida do número de contador de iões permutáveis em SPEEK, foi 
medida a temperatura ambiente e é apresentada na figura 1B. Como uma 
função do tempo de reação de sulfonação. Pode ser visto que a IEC 
aumenta continuamente com o tempo de reação até 2h atingindo 






Figura 1. (A) As curvas termogravimétricas de PEEK e SPEEK, (B) Os valores 
de grau de sulfonação (DS) obtidos por TGA e IEC são compatíveis, obtendo 
máxima solfunação 2h. 
 
Diferenças significativas no espectro de FTIR do SPEEK é observado 
quando comparado com PEEK livre de sulfonação pode ser determinada 
pela presença de grupos de ácido sulfônico, como é revelado nas bandas 
3440, 1252, 1080, 1024, e 709 cm
-1
 no espectro de FTIR (Fig 2). 
 
As intensidades destas bandas aumentou com o aumento do nível de 
sulfonação em relação ao intensidades de bandas associadas com a 
estrutura (por exemplo, de C = O a 1653 cm
-1
). A banda larga na 3450-
3430 cm
-1
 pode ser atribuído como a vibração O-H. As outras bandas 
pode ser atribuídas a várias vibrações de enxofre-oxigénio assimétrica: 
O=S=O estiramento (1252); simétrica O=S=O (1080); S=O estiramento 
(1024); e S-O banda (709). A banda aromático C-C a 1490 cm
-1
 foi 




        
Figura 2. FTIR de PEEK e SPEEK em tempos diferentes, podemos observar a 
presença de grupos de ácido sulfónico revelado nas bandas no espectro 3440, 




A presença espectros de 1H em NMR de cada resultados do grupo SO3H 
em um sinal distinto de prótons na posição. A intensidade deste sinal de 
H, produz estimativas da presença, assim como é equivalente ao 
conteúdo de grupo SO3H. 
 
Os diferente tempos de sulfonação revelaram uma diferencia 
significativa de unidades de repetição não-sulfonada e a H do anel 
hidroquinona , as unidades de repetição em SPEEK aparecem como um 
singuleto a 7,5 ppm característico. A intensidade desta singuleto diminui 
à medida que aumenta DS (1h, 1:30 minutos, 2h) até alcançar o valor 






Figura 3. O espectro de RMN de SPEEK dissolvido em DMSO-d6, A 
intensidade deste sinal de H, produz estimativas da presença, assim como é 
equivalente ao conteúdo de grupo SO3H. 
 
As micrografias mostraram a topografia do SPEEK antes e após a 
formação de biofilme por S. mutans, evidenciou colônias amplamente 
separadas como aglomerações sobre SPEEK (Fig 4A, 3B). Assim como 
a hidrofilicidade das amostras foi avaliada através do método da gota 
séssil estática e os resultados foram apresentados no canto inferior 
esquerdo da Fig. 4C, Os ângulos de contato da água medidos (Speek 1h) 
55º, (Speek 1: 30min) 62º, (Speek 2h) 53º, (Speek 2: 30min) 57º e 
(Speek 3h) 54º, apresentando diferença estatisticamente significativa (p 





Figura 4 (A, B) mostrou imagens MEV de SPEEK antes e após a formação de 
biofilmes de S. mutans (SM), (C) ângulos de contato de água em superfícies de 
SPEEK, (D) Análise por perfilometria óptica (DektakXT, Profilometer). 
 
A rugosidade média(Ra) das amostras apresentaram valores semelhantes 
de filmes SPEEK, o Ra de (1h) 0,17μm, (1: 30min) 0,34μm, (2h) 
0,25μm, (2:30 min) 0,17μm e (3h) 0.18μm apresentando-se resultados 
semelhantes em diferentes graus de sulfonação, no entanto, mostraram 
diferenças estatisticamente significativas (p <0,05) (Fig 4D). Por outra 
parte, ressaltando que a hidrofilidade e rugosidade da superfície dos 
polímeros aparentemente não foi um fator relevante na formação de 
biofilme. 
 
 Além disso, o crescimento planctônico com as amostras de SPEEK foi 
avaliado por absorbância por espectrofotometria após 48h não 
apresentaram diferenças estatisticamente significativas (p <0,05) entre o 
crescimento em diferentes tempos de sulfonação com S. mutans e E. 
faecalis. Pode-se observar ainda a diminuição do pH de 7 (pH neutro) 





Figura 5A. Crescimento planctónico  SPEEK 1h, 1:30min, 2h, 2:30min, 3h para 
48h em TSB (37ºC, 150rpm). (B) Unidades formadoras de colônias (UFC) de S. 
mutans e E. Faecalis sobre a superfície de SPEEK. 
A biomassa de biofilmes formados sobre as amostras de SPEEK foram 
determinadas após 48h de incubação por CFU indicou-se uma diferencia 
estatistica significativa (p<0,05) da biomassa de S. mutans sobre 
superficie de SPEEK de 2h e 2:30min de solfunação. No entanto, não 
foram encontradas diferenças estatisticamente significantes (p <0,05) 
das CFU da biomassa formada por E. faecalis, como é representado na 
Fig. 5B. 
4 Discussão 
PEEK tem mostrado ser um material muito atraente, aumentando 
propriedades biológicas desejáveis com aplicação biomedica que 
permite um balanço entre as propriedades mecânicas e estabilidade 
termo-oxidativa atraves do processo de sulfonação (Appleby and 
Twidell 1996; Zaidi 2003). Além disso, o estrutura física e reactividade 
química do PEEK sulfonado (SPEEK) contribuim para a migração 
celular na superfície, através da formação de uma nanoestrutura porosa 
de rede tridimensional, com grupos biofuncionais, permitiendo o ajuste 
das regiões hidrofílicas e hidrofóbicas.  
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Neste estudo, PEEK foi funcionalizado em diferentes tempos de 
sulfonação (1h, 1:30 min, 2h, 2:30 min, 3h). A presença de SO3H na 
PEEK funcionalizado estrutura (SPEEK) foi determinada por TGA, 
IEC, RMN e FTIR, o grau de sulfonação (DS) de SPEEK encontrado em 
nosso estudo está de acordo com estudos anteriores, que usaram um 
sulfonação e caracterização semelhantes métodos (Conceição et al. 
2008; Xing et al. 2004; Xu et al. 1992; Zaidi 2003). 
Em 2013, foi realizado o processo de solfunação de SPEEK e posterior 
imersão e enxague em água (SPEEK-W) e acetone (SPEEK-WA), 
avaliando a morfologia da superfície e composição química, 
presentando o SPEEK-W uma biocompatibilidade inferior, por outra 
parte foi determinado que as funções de pré-osteoblastos, crescimento 
ósseo e formação de apatite nas superfícies SPEEK são afectados por 
muitos factores, incluindo os efeitos positivos introduzidas pela 
estrutura porosa em 3D, assim como os efeitos negativos devido aos 
grupos SO3H ao ambiente com pH baixo. Este estudo concluiu que a 
funcionalização pode aumentar o uso de PEEK em implantes 
ortopédicos (Zhao et al. 2013). 
A fim de avaliar o impacto do aumento de volume da membrana no 
espectro de SAXS (Small Angle X-Ray Scattering-) Mendil-Jakani et al 
(2014), elaborou membranas de SPEEK com diferentes graus de 
sulfonação (115, 61, 52, 43 e 38%), em seguida foi aplicado tratamento 
térmico a diferentes temperaturas (20, 35, 60, 80, 100 e 120°C) e 
imersas em água durante 96 horas. O controle dessa nanoestrutura 
parece ser de extrema importância para otimizar as propriedades 
mecanicas, como quimica das membranas de SPEEK para células 
combustível (Mendil-Jakani et al. 2014). 
Alem disso, estudo relata que a abordagem bioquímica destaca a adesão 
microbiana esta potencialmente mediada por interações físicas ligante-
receptor, assim como o crescimento e sobrevivência da comunidade 
microbiana ou biofilme depende de adaptação a uma série de mudaças 
ambiental milieux. No âmbito da interacção célula-célula, avanços 
recentes sugerem que os flagelos, fímbrias e outros receptores de 
proteínas são essenciais para a fixação bacteriana às superficies (Dalton 
and Marcht 1998). 
Por outro lado, em nosso estudo, revelou uma menor densidade de 
biofilme produzido por S. mutans sobre a superficie de SPEEK com 2h e 
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2:30min de sulfonaçâo quando comparada com a SPEEK 1h, 1:30min e 
3h de sulfonação, o que indicou a atividade de formação de biofilme 
produzido por S. mutans apresentou diferencia em tempos de solfunação 
de SPEEK. Em Segundo lugar se evidenseu que não foi afectada a taxa 
de crescimento planctônico de S. mutans e E. faecalis circundante ao 
SPEEK. Apontando que a diminuição na formação de biofilme causada 
por o processo de adesão bacteriana pode ser considerada a partir de um 
processo bioquímico, físico-químico, que indica que as superfícies com 
uma maior rugosidade da superfície/energia livre de superfície facilitar a 
formação de biofilme (Teughels et al. 2006), embora adaptação a uma 
série de mudaças ambientais como superficies dos materias são fatores 
esenciais. 
5. Conclusão 
PEEK tem uma natureza básica, o que o torna adequado para ser 
submetido a modificações como a incorporação de ácido sulfúrico 
(98%) resultante em SPEEK atraves do processo de solfunação. O 
crescimento plactônico de S. mutans e E. Faecalis nos diferentes tempos 
de solfonação de SPEEK mostraram um crescimento sem diferença 
estatística, por outro lado, a formação de biofilme produzido por S. 
mutans nas superficie de SPEEK evidenciaram diferencias nas unidades 
formadoras de colonias nos tempos de solfunação, ressaltando uma 
maior inibição da formação de biofilme em tempo de 2h e 2:30min, por 
conseguinte, o SPEEK pode ser considerado como um material 
clinicamente atraente devido á propriedades mecânicas do PEEK, 
conformação em 3D e função antimicrobiana. 
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PEEK currently presented as an alternative to orthopaedic implant and 
due to its biocompatibility and low modulus compared to titanium. 
PEEK has shown to be very attractive for incorporating compounds 
thanks to the sulphonation process which promotes a balance between 
the mechanical properties and thermo-oxidative stability, Although the 
amount of sulfonic groups in SPEEK chain can be a critical factor in 
response to the environment, it is important to determine their 
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antimicrobial effect, biocompatibility and development of new materials 
with novel properties. The objective of this work was to functionalize 
poly-ether-ether-ketone (PEEK) and evaluate the antimicrobial effect on 
different times of sulfonated. Samples were functionalized by using 
sulphuric acid (98%) and dissolved into dimethyl sulfoxide (DMSO®, 
Synth, Brazil). A dip coating technique was used to synthesize a thin 
film of sulfonated poly (ether ether ketone) (SPEEK) on a substrate the 
acrylic base. The sulfonation degree (DS) of SPEEK analyzed by fourier 
transform infrared spectroscopy (FTIR), nuclear magnetic resonance  
(HNMR), thermogravimetric analysis (TGA), Ion-exchange capacity 
(IEC). The Surface Analysis and characterization by scanning electron 
microscopy (SEM-EDS), profilometry and contact angle. Subsequently, 
the growth and biofilm formation produced by Streptococcus mutans 
and Enterococcus faecalis was measured by spectrophotometry, 
quantification of colony forming units (CFU ml-1) and scanning 
electron microscopy (SEM) on SPEEK after of 48 h. The results were 
statistically analyzed via one-way analysis of variance (ANOVA), with 
a significance level of p < 0.05. Our results showed that in general the 
degree of sulfonation influenced the formation of biofilm on the surface 
of polymers with a higher tendency of inhibition sulfonation time of 2 
hours and 2: 30min, presenting itself as an alternative to antimicrobial 
and affordable properties in the incorporation of active substances. 
 





Titanium and its alloys are widely used in biomedical devices and 
components, particularly as a substitute for hard tissue, due to their 
excellent properties such as corrosion resistance, high mechanical 
fatigue resistance as well as biocompatibility. (Liu et al., 2004). 
However, metallic biomaterials can not satisfy all clinical requirements, 
concerns exist regarding the importance of particles generated by wear 
and corrosion especially in the context of severe postoperative 
complications such as osteolysis, allergenicity (Robert m. urban, Joshua 
j. jacobs, michael j. tomlinson, john gavrilovic, 2000; Sagomonyants et 
al., 2008).  
 
To overcome these limitations and reduce post-deployment negative 
biological reactions, one of the alternative materials used as a choice of 
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titanium for orthopedics and implant dentistry is the poly-ether-ether-
ketone (PEEK) (Kurtz & Devine, 2007), with characteristics such as 
stability at elevated temperatures (~300ºC), resistance to chemical 
degradation, high mechanical strength and high biocompatibility (Kurtz 
& Devine, 2007; Meningaud et al., 2012), chemical and biological 
inertness. Moreover, it can be repeatedly sterilized and machining by 
heat and molded to fit the contour and shape of the bones (Barton et al., 
1996), Thus, PEEK represents an interesting material in dentistry 
considering it has already been used  in prosthetic as implant systems 
(Broggini et al., 2003; Meningaud et al., 2012; Sarot et al., 2010). 
 
Even with these excellent characteristics, PEEK tends to limit bone 
fixation and consequently there have been efforts to enhance its bone-
interaction capacity by introducing porosity, since a porous surface can 
promote growth of hard and soft tissue into the material, thus creating 
more biological anchorage to improve the stability of the implant 
(Bobyn et al., 1999), Many techniques have been used for the 
manufacturing of porous structures over metal surfaces, including 
machining, shot blasting, anodic oxidation, alkaline treatment and acid 
etching, the porosity and the pore size of biomaterial scaffolds plays a 
critical role in the formation and regeneration tissue (Karageorgiou & 
Kaplan, 2005), Serving as a physiological barrier to apical migration of 
tissues with significant improvements (Nevins et al., 2010), however, 
relevant work in PEEK is relatively scarce, due to its properties such as 
its inherent chemical resistance. 
 
Treatment of sulfonation produces a reduction in the hydroxyl group 
with the carbonyl in a proton exchange membrane that exhibits excellent 
proton conductivity, and it has been mainly used in fuel cells (Conceição 
et al., 2008; Huang et al., 2001; Xu et al., 1992; Yuan-yuan Zhao et al., 
2014). Noting another advantage from the action of corrosion during 
PEEK sulfonation in concentrated sulphuric acid, a porous network is 
produced a 3D porous and nanostructured network with bio-functional 
groups is produced on PEEK by sulfonation, can enhance biological 
functionalities especially in tissue engineering (Ying Zhao et al., 2013), 
However, as a biomaterial in contact with tissue, is subject to the 
accumulation of biofilms and formation of these sessile communities 
and their inherent resistance to antimicrobial agents are at the root of 





Biofilm consists of a well-organized co-aggregate of microorganisms, 
embedded in a matrix composed of extracellular polysaccharides, 
glycoproteins, nucleic acids and water (Listgarten & Lai, 1999; Marsh P, 
2009). Shortly after oral hygiene, a conditioning film of 0.1-15 µm 
thickness, composed of glycoproteins, water and ions, is formed on hard 
and soft tissues in the oral cavity, over which the biofilm may form 
(Marsh P, 2009). Thus, the aim of this study was the synthesis and 
characterization chemical of PEEK after sulfonation at different times 
(1h, 1: 30min, 2h, 2: 30min, 3h) and evaluate the antimicrobial effect 
and formation of oral biofilm on surface of SPEEK. 
 
2. Materials and Methods 
 
2.1. Functionalization of PEEK 
 
PEEK (Invibio®, Batch, D0602, grade, NI1) was functionalized by 
sulfonation processing using 98% sulphuric acid (Synth®, Brazil) to be 
soluble in organic compounds. The PEEK sulfonation was done 
according to the procedures previously described in the literature 
(Conceição et al., 2008; Xu et al., 1992; S M Javaid Zaidi, 2003). In a 
volumetric balloon flask, 2.0 g PEEK is solubilized in 50 ml of 98% 
sulfuric acid. The mixture was heated to 50ºC and kept under 
mechanical stirring and nitrogen atmosphere for 1h, 1:30min, 2h, 
2:30min and 3h hour. Then the reaction mixture was gradually added to 
500 ml of ice-cold distilled water resulting, and the precipitation 
resulted in the formation of sulfonated poly-ether-ether-ketone 
(SPEEK). The product was then filtered, washed with water until 
complete removal of sulfuric acid and dried at 80°C in an oven for 48 h. 
Due to the dimensions of PEEK 381 G (grain shape) solubilization in 
sulfuric acid was prepared by a swelling process of 18h under stirring at 
room temperature. After functionalization, the polymer was dissolved 
into dimethyl sulfoxide (DMSO®, Synth, Brazil).  
 
Square samples of acrylic-base with dimensions of 1cm x 2cm x 1mm 
were metallographically ground onto SiC abrasive papers down to 1200 
mesh. After grinding, the samples were cleaned in isopropyl alcohol for 
10 min and for 5 min in distilled water in an ultrasonic bath. Acrylic-
base substrates were immersed into the solution, using the dip coating 
technique to synthesise thin film of SPEEK on the substrate. They were 




2.2. Chemical analyses 
 





 nitrogen atmosphere using a TGA-50 (Shimadzu,® Japan) 
equipment. The nitration degree (ND) of -PEEK was calculated by the 
TG curves. Non-isothermal experiments were performed from 25 up to 
900 °C at a heating rate of 10 °C min 
-1
 for each sample of 1h, 1:30 min, 
2h, 2:30 min, 3h. 
 
The ion-exchange capacity (IEC) of sulfonated PEEK polymers was 
measured by titration method. SPEEK was soaked in saturated NaCl 
aqueous solution with excessive volume for 12 h. The solution was then 
titrated toward an end point of pH 7 with a standard 0.01 mol. L-1 
NaOH using phenolphthalein as an indicator aqueous solution based on 
the following equation  
 
IEC (mequiv g 1) = VM mdry 
 
Where V, M, and mdry are the volume of the titrant, the molar 
concentration of the titrant, and the mass of the sample, respectively (Oh 
et al., 2014). 
 
The nitrated PEEK was dissolved in DMSO-d6, ca. 3% solution and 
tetramethylsiloxane (TMS) was used as the internal standard. For 
Nuclear magnetic resonance (NMR) analysis using a Varian AS-400 
spectrometer. PEEK-OH and PEEK were analyzed by solid state NMR. 
The fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) analysis was 
performed at 20 scan with 4 cm resolution using a FTL 2000 
spectrometer (Bomem, Canada), All samples were dried and purified 
before analysis. 
 
2.3 Biofilm formation 
 
Bacterial strains and growth conditions  
 
Streptococcus mutans ATCC 25175 and Enterococcus faecalis 
ATT29212 were grown under microaerophilic conditions for 48 h at 
37ºC in agar plates with 32 g/L of Brain Heart Infusion (BHI) agar 
(Bacto,® Difco) supplemented with 3g/L  of yeast extract (Bacto,® 
Difco) and 200 g/L  of sucrose (Bacto, Difco, Usa). Before biofilm 
formation, S. mutans cells and E. faecalis were inoculated in Tryptic 
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Soy Broth (TSB) (Bacto,® Difco) supplemented with 3 g/L of yeast 
extract and 200 g/L of sucrose for 18 h at 37ºC and 150 rpm. After 
incubation, cells were harvested by centrifugation for 10 min at 48C and 
5,000 rpm, and washed twice with a phosphate buffer solution (PBS). 
 
Biofilm formation and analysis 
 
Streptococcus mutans and Enterococcus faecalis were re-suspended 
separately in TSB medium supplemented with mucin (2.5 g/L), peptone 
(5 g/L), urea (1 g/L), yeast extract (2 g/L), and sucrose (200 g/L) to 
obtain an optical density (OD) of about 0.6 at A 630, corresponding to 
approximately   1x10
8
 CFU/mL. The OD at 630 nm was measured using 
a spectro-photometer (BioTek®, USA). A concentration by S. mutans 
and E. faecalis respectively for biofilm formation assays (Souza et al., 
2010, 2013). 
 
SPEEK samples were placed into 24 well plates containing 2 ml of TSB 
medium with each cell suspension (OD 0.6), and incubated for 48 h at 
37°C. Posteriorly well plates the suspension was aspirated (200 ml) and 
placed in 96-well plates to determine the absorbance of grow planktonic 
were the OD at 630 nm was measured using a spectrophotometer. 
Another group of SPEEK samples with biofilms were used to determine 
the number of viable colony-forming units (CFU) of S. mutans and 
E. faecalis. For this analysis, the biofilms grown for 48 h were detached 
from the SPEEK surfaces by proteinase K treatment. The samples were 
placed on 24-well plates containing 1 ml of PBS and 1% proteinase 
(Sigma-Aldrich®), and were incubated at 37ºC for 60 min (Beg, Jones, 
Miller-Torbert, & Holt, 2002). 
 
After proteinase K treatment, physical scraping was used in order to 
increase biofilm detachment. After that, the cell suspensions were 
removed and vortex for 1 min to disrupt microbial agglomeration. The 
initial suspension was diluted in PBS and 50 ml were placed on BHI 
agar plates to count the total viable CFUs. The experiments were run in 
triplicate and carried out in three independent assays. 
 
2.4 Surface Analysis 
 
For microscopic analyses before biofilm formation, the samples were 
sputter-coated with a thin gold layer, and then analyzed by secondary 
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(SE) and backscattered (BSE) electrons using scanning electron 
microscope (JEOL JSM-6390LV, Japan) at 10 kV. 
 
The roughness of the samples with different times of sulphonation was 
examined by optical profilometry (DektakXT, Profilometer). The length 
of analysis was 2 mm, cut-off 0.25 mm and a speed of 30 seconds. The 
roughness values were obtained considering the parameters: Ra which is 
the arithmetic average between the heights of the peaks and valleys of 
the actual surface profile. 
 
The surface hydrophilicity of the specimens was assessed by water 
contact angle measurements performed in goniometer digital (OCA 20, 
data physics). The volume 5μL type 1 water was placed on different 
areas of the sample surfaces for measurements with ambient temperature 
and humidity. 
 
After biofilm formation, surfaces covered with biofilms were washed 
two times in PBS and fixed in glutaraldehyde 2% for 5 min. Then 
surfaces were washed three times in PBS, and dehydrated through a 
series of graded ethanol solutions (50, 70, 80, 90, 100%). Samples 
covered with S. mutans biofilms were sputter-coated with gold, and 
analyzed by scanning electron microscope (JEOL JSM-6390LV, Japan) 




The results were statistically analyzed via one-way analysis of variance 




3.1. Chemical analyses 
 
Polyether ether ketone (PEEK) is a high-performance engineering 
thermoplastic with excellent mechanical and thermal stability, which 
can undergo chemical modifications by attachment of functional groups 
to its aromatic rings, and by reactions in its carbonyl group. The 
nitration of PEEK is an electrophilic substitution reaction where the 




Considering the TGA curves, SPEEK was thermally stable up to 350
o
 C 
and exhibited two distinct weight loss stages as shown in Fig. 1, in 
contrast to PEEK, which has only one weight loss at 550
o
 C (fig 1A).  
 
The mass loss of SPEEK at 100°C occured due to the elimination of 
water molecules absorbed by the material. The first stage of thermal 
degradation of SPEEK ranged from 300 up to 400°C, the elemental 
analysis gave an DS is characterized by the elimination of sulfonic acid 
groups. The second stage of thermal degradation ranging from 500-
1600
o
C is attributed to the decomposition of the polymer main chain. 
 
TGA analysis has been used to estimate the degree of sulphonation of 
the SPEEK through the assumption that the first stage of thermal 
degradation is entirely caused by elimination of sulfonic acid groups. 
The results of Figure 1B show that the values of the degree of 
sulfonation (DS) obtained by TGA is comparable to values calculated by 
testing IEC and the thermal stability of the SPEEK is independent of the 
molar mass (S.M.J. Zaidi, Mikhailenko, Robertson, Guiver, & 
Kaliaguine, 2000). 
 
The ion-exchange capacity (IEC) of SPEEK polymers, which is a 
measure of the number of counter ions exchangeable in SPEEK, was 
measured at room temperature and is presented in Fig 1B. As a function 
of sulfonation reaction time. It can be seen that IEC increases 
continuously with reaction time until 2 hours reaching maximum 
incorporation of SO3H (91%) in SPEEK thereafter gradually declined. 
 
 
Figure 1.(A) The thermogravimetric curves, PEEK and SPEEK, (B) Values of 
degree of sulfonation (DS) obtained by TGA and IEC. 
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Significant differences in the IR spectrum of SPEEK are observed when 
compared to PEEK free of Sulfonation can be determined by the 
presence of sulfonic acid groups as revealed at bands 3440, 1252, 1080, 
1024, and 709 cm
-1 
in the FTIR spectra (Fig 2).  
 
The intensities of these bands increased with increased level of 
sulfonation relative to intensities of bands associated with the backbone 
(e.g. C=O stretch at 1653 cm
-1
). The broad band at 3450–3430 cm
-1
 can 
be assigned as the O–H vibration. The other bands can be assigned to 
several sulfur-oxygen vibrations: asymmetric O=S=O stretch (1252); 
symmetric O=S=O stretch (1080); S=O stretch (10, 24); and S–O stretch 
(709). The aromatic C–C band at 1490 cm
-1
 was observed to split upon 
sulfonation.  
 
Figure 2. FTIR spectra of PEEK and SPEEK in times different. 
 
The 1H NMR spectra presence of each SO3H group results in a distinct 
signal for protons at the E position. The intensity of this HE signal, 
yields estimates of the HE content which is equivalent to the SO3H 
group content. 
 
SPEEK at low DS revealed a significant proportion of repeat units are 
non-sulfonated and the Hc and HD of the unsubstituted hydroquinone 
ring of PEEK repeat units in the SPEEK polymer appear as a 
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characteristic singlet at 7.5 ppm. The intensity of this singlet decreases 
as the DS increases (1h, 1:30min, 2h) until reaching maximum value 
and then descend in times of 2: 30min, 3h Showed this characteristic of 
the hydroquinone Appear as a singlet at 7.5 and 7:25 ppm (Fig 3). 
 
 
Figure 3. The NMR spectra of SPEEK dissolved in DMSO-d6 
 
The topography of the SPEEK before and after biofilm formation by S. 
mutans, colonies grew widely separated as agglomerates on SPEEK 
showed in The Fig. 4A, 3B. As well as the hydrophilicity of the samples 
is evaluated by the static sessile drop method and the images of the 
water droplets on the samples are presented in the bottom left of the Fig. 
4C, The measured water contact angles (Speek 1h) are 55º, (Speek 
1:30min) are 62º, (Speek 2h) are 53º, (Speek 2:30min) are 57º and 






Figure 4 (A, B) Showed SEM images SPEEK before and after the formation of 
biofilms of S. mutans (S.m), (4C) water contact angles on surfaces of SPEEK, 
(D) analysis by optical profilometry (DektakXT, Profilometer). 
 
As well as the evaluation of the mean roughness (Ra) the samples 
showed similar values of films speek, The Measured Ra (1h) are 0,17μm 
(1: 30min) are 0,34μm (2h) are 0,25μm (2 : 30min) and are 0,17μm (3h) 
are 0.18μm presenting similar results in different degrees of sulfonation, 
however, showed statistically significant differences (p< 0.05) (Fig 4D). 
 
Furthermore the planktonic grew with SPEEK samples absorbance, 
measurements by spectrophotometry after 48h showed no statistically 
significant differences (p< 0.05) between the growth in different times 
of sulphonation with Streptococcus mutans and Enterococcus faecalis. 
The pH of the growth culture medium shifted from 7 down to 




Figure 5A planktonic growth in SPEEK 1h, 1:30min, 2h, 2:30min, 3h for 48 h 
in TSB (37ºC, 150 rpm). (B) Colony forming units (CFU) by Streptococcus 
mutans and Enterococcus faecalis. 
 
The biomass of biofilms formed on SPEEK samples was determined 
after 48h by CFU indicated a microbial cell density, A significant 
increase (p < 0.05) of biomass occurs after 48 h of incubation with S 
mutans by SPEEK with 2h and 2:30min. However, no statistically 
significant differences (p<0.05) were found between the biomass present 




Currently in the industry application Speek plays a role in the 
biochemical oxygen demand and is evaluated through the time of 
consumption, Ayyaru and Dharmalingam (2014) used SPEEK 
membranes and Nafion membranes in single chamber microbial fuel cell 
(SCMFC) in order to detect the variety of biochemical oxygen demand 
and response time. Also, the effect of a double-electrode membrane 
(MEA), demonstrated that the single chamber microbial fuel cell with 
electrode SPEEK and the double membrane (MEA) has the potential to 
be used as a biosensor to measure the biochemical oxygen demand 
(Ayyaru & Dharmalingam, 2014). In order to increase desirable 
biological properties, by sulfonation of PEEK incorporating sulfuric 
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acid allowing adjustment of the hydrophilic and hydrophobic regions, 
reaching a balance between the mechanical properties and ion exchange 
capacity by forming a three-dimensional, porous, nanostructured 
network, with biofunctional groups (Appleby & Twidell, 1996; S M 
Javaid Zaidi, 2003). 
 
In fact, PEEK has shown to be very attractive to incorporate compounds 
thanks to sulfonation process which promotes a balance between the 
mechanical properties and thermo-oxidative stability (Appleby & 
Twidell, 1996; S M Javaid Zaidi, 2003). Additionally, physical structure 
and chemical reactivity of the sulfonated PEEK (SPEEK) contribute to 
cell migration on the surface. Study in 2013, a 3D porous and 
nanostructured network with bio-functional groups is produced on 
PEEK by sulfonation and subsequent water immersion. Two kinds of 
sulfonation-treated PEEK (SPEEK) samples, SPEEK-W (water 
immersion and rinsing after sulfonation) and SPEEK-WA (SPEEK-W 
with further acetone rinsing) are prepared, Both showed a similar 
surface morphology and chemical composition, although SPEEK-W 
revealed a lower biocompatibility.  The results reveal that the pre-
osteoblast functions, bone growth, and apatite formation on the SPEEK 
surfaces are affected by many factors, including positive effects 
introduced by the 3D porous structure and SO3H groups as well as 
negative ones due to the low pH environment. This study found that the 
surface functionalization via sulfonation can increase the use of PEEK 
in orthopedic implants. (Ying Zhao et al., 2013). 
 
In this study, PEEK was functionalized in differents times of sulfonation 
(1h, 1:30 min, 2h, 2:30 min, 3h.). The presence of SO3H into the 
functionalized PEEK (SPEEK) structure was determined by TGA, RMN 
and FTIR analyses, The degree of sulfonation (DS) of SPEEK found in 
our study is in agreement with previous studies that used a similar 
sulfonation and characterization methods (Xing et al., 2004).  
 
Biochemical approach highlights the specific interaction between 
complementary surface components (the specific ligand receptor 
interactions, mediated by nonspecific physical or specific ligand-
receptor interactions. Growth and survival of the microbial community 
or biofilm then depends on adaptation to a series of changing 
environmental milieux necessary for bacterial attachment to surfaces 




Subsequently in order to seek better mechanical stability for the polymer 
electrolyte membrane SPEEK, in 2014 nanoflakes added boron nitride 
(BNF) as nanoparticulate polymer electrolyte, which has been 
functionalized with 1-pyrenesulfonic acid (Oh et al., 2014). In order to 
assess the impact of the swelling of the membrane in the spectrum 
SAXS (Small-Angle X-Ray Scattering) Mendil-Jakani et al (2014) 
obtained SPEEK membranes with different degrees of sulfonation (115, 
61, 52, 43 and 38%) these then received heat treatment being immersed 
in water for 96 hours at different temperatures (20, 35, 60, 80, 100 and 
120 ° C), for ion exchange. Control of this nanostructuring seems to be 
of utmost importance for optimizing the properties of SPEEK 
membranes for fuel cells (Mendil-Jakani, Zamanillo Lopez, Legrand, 
Mareau, & Gonon, 2014). 
 
On other hand in our study, a lower S. mutans biofilm density was 
noticed on SPEEK with 2h and 2:30min of sulfonation when compared 
to that SPEEK 1h, 1:30min and 3h of sulfonation, that indicated a 
potential antibiofilm activity of SPEEK front S. mutans biofilm. The 
different times of sulfonation of SPEEK did not affect the planktonic 
biofilm growth rate surrounding, indicating that the decrease in biofilm 
formation caused by The adhesion process can be regarded either from a 
biochemical or from a physicochemical point of view, indicating that 
surfaces with a higher surface roughness/surface free energy facilitate 




PEEK has a basic nature, which makes it suitable to undergo further 
modifications as the incorporation of sulfuric acid (98%) resulting 
SPEEK. The SPEEK showed a planktonic growth without statistical 
difference, the other hand, modified SPEEK performed different times 
showed antimicrobial activity in formation of biofilm, accompanied by a 
greater inhibition of biofilm formation in time of 2h and 2:30min against 
both S. mutans. Within the limitations of this study it appears that this 
experimental antibacterial SPEEK could be a clinically attractive 
material due to its high mechanical strength and antimicrobial function.  
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